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AVERTISSEMENT 


de 


Mr.  L.  EULER. 


I  près  la  decouverte  des  lunettes  on 


s'eji  bientôt  aperçu  ,  que  plus  on  vent 
grojjir  la  représentation  des  objets 


plus  on  doit  alonger  les  lunettes ,  àf  on  a  mê¬ 
me  établi  comme  une  réglé  générale ,  que  la 
longueur  des  lunettes  doit  fuivre  la  raifon 
quarrêe  au  grofjljjèmcnt  :  de  forte  qif  un  gros- 
fffement  double  démândoit  une  lunette  quatre 
fois  plus  longue ,  un  grojjijjement  triple,  neuf 
fois  plus  longue ,  fif*  ainji  de  fuite  ;  donc ,  puis¬ 
qu'un  grojjijjement  de  cent  fois  en  diamètre 
exige  oit  une  lunette  de  trente  pieds  environ : 
pour  grojjir  deux  cens  fois,  on  crût  être  obli¬ 
gé  de  faire  des  lunettes  de  jix  vingt  pieds; 
&  pour  groj/ir  trois  cens  fois,  de  270  ;  Sf  Von 
voit  en  effet,  que  les  plus  célébrés  AJlronômes 


x 
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AVERTISSEMENT. 


je  font  fervi  autre  fois  des  lunettes  d'une 
longueur  prodigieùfe  :  le  grand  Huyghens 
parle  même  d'une  telle  lunette  det  cinq  cens 
pieds  qu'il  avait  exécutée . 

Or  on  comprend  aifément ,  qu'il  a  été 
prèsqit  impojjible  de  Je  fervir  de  machines  [i 
lourdes ,  pour  faire  des  obfcrvations  céléftesy 
à?  de  pomfïiivre  les  étoiles  dans  leur  cour  Je. 
Aiijfi  s'en  faut  il  beaucoup,  qu'à  l'aide  de  ces 
inft rumens  les  Afironomes  ajent  été  en  état 
de  faire  dans  le  ciel  les  découvertes ,  qu'on 
fêtait  promifes  par  un  gro/fîjêment  f  conf- 
dérable  ;  vu  que  par  une  binette  qui  groffi 
roit  les  objets  deux  cens  fois  en  diamètre ,  la 
lune  devrait  paraître  occuper  plus  de  la  moi¬ 
tié  du  ciel  vifible,  d'où  l'on  aurait  dit  fe  pro¬ 
mettre  les  découvertes  les  plus  importantes. 

Cependant  gîî  s'eft  a p perçu ,  que  T  effet 
répondait  fort  mal  à  l'efpoir  dont  on  f  était 
flatté;  vu  que  la  répréfentation  des  objets 
tant  de  fois  multipliés  dévenoit  de  plus  en 
plus  conflue,  &  tellement  troublée  par  l'ap¬ 
parence  des  couleurs  d'iris ,  qu'on  n'en  pou¬ 
vait  presque  rien  diflinguer .  Le  grand  New¬ 
ton  a  aiiffi  découvert  le  premier  la  caufc  de 

ce 
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AVERTISSEMENT. 


ce  funejlc  defaut ,  qui  étoit  une  fuite  nùccjf ai¬ 
re  de  la  différente  réfra£liony  que  les  rayons 
de  lumière  fouffrent  en  paffant  par  différons 
milieux  transparais ,  à  caufe  de  la  diverfité 
de  leurs  couleurs  :  &  il  crût  ce  défaut  ah- 
folument  inféparable  de  tous  les  infini  mens 
dioptriqueSy  où  Von  a  recours  à  la  réfraQion 
des  rayons . 

Cefl  cette  même  confdêration,  qui  a  con¬ 
duit  ce  grand  Géomètre  à  la  déconcerte  des 
injlrumens  catoptriqiicSy  connus  fous  le  nom 
de  télefcopes ,  fif  perfectionnés  d'avantage  dé¬ 
puis  par  les  foins  de  feu  Mr.  Gregory.  Dé¬ 
puis  ce  tems  les  longues  lunettes  dont  nous 
avons  parlé y  font  presqu  entièrement  déchïtes  ; 

tous  les  AJlronômcs  ont  introduit  Vufagc 
de  ces  télefcopes ,  dans  les  olfervations  cédé - 
JleSy  avec  un  qJJ'és  bon  fuccès .  Mais  outre 
que  la  conflruttion  de  ces  injlrumehs  déman- 
doit  la  plus  grande  adrejfe ,  ce  qui  les  rendoit 
exceffivement  chers ,  fur  tout  quand  il  s'agis - 
foit  de  très  grands  groffffemenSy  ils  ri  étaient 
pas  exempts  de  quelques  défauts  confidérables, 
dont  le  principal  étoit  le  trop  petit  dégré 
de  clarté  y  fous  lequel  ils  répréfent  oient  les  ob- 

X  2  Jcts> 


AVERTISSEMENT. 


jets:  défaut  qui  dévenoit  d'autant  plus  grande 
plus  on  voulait  augmenter  le  grojfijjhnent  ; 
T  autre  defaut  étoit  le  trop  petit  champ  ap¬ 
parent  qu'ils  découvraient  à  la  fois ,  ce  qui  en 
rendoit  Tuf  âge  extrêmement  incommode ;  mais 
fur  tout  les  miroirs  métalliques,  qui  conJU - 
tuent  la  partie  principale  de  ces  inf  rumens , 
font  trop  fujcts  à  perdre  bientôt  leurs  po¬ 
inture,  ce  qui  les  rend  entièrement  inutiles. 

Il  ne  paraît  pas  quon  ait  été  ajfès  heureux 
de  remédier  à  tous  ces  défauts;  cependant  on 
dêmetiroit  entièrement  per  pu  a  dé,  qu'il  étoit  ah- 
folumcnt  impojjible ;  de  porter  les  lunettes  dio - 
ptriques  à  un  plus  haut  dégré  de  perfection , 
pour  quon  les  put  introduire  de  nouveau  dans 

ï AJlrondmic  à  la  place  des  télefcopes  :  &  on 

—  * 

je  vantoit  même  d'une  dêmonftration  de  feu 
Mr.  Newton,  par  laquelle  il  avoit  prouvé,  qu'il 
étoit  abfohiment  impojfble,  de  garantir  de  ï in¬ 
convénient  de  la  .différente  réfrangibilité  des 
rayons  tous  les  injlrumens  dioptriques . 

lly  a  environ  trente  ans,  que  je  me  fuis 
appliqué  à  approfondir  les  vrais  principes  de 
la  dioptrique,  Sf  après  avoir  examiné  la  pré¬ 
tendue  démon jlrat ion  Newtonienne,  j'ai  trou¬ 
vé, 
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AVERTISSEMENT- 

vê,  quelle  étoit  fondée  fur  quelques  hypoîhè- 
fes  extrêmement  donteufes ,  ce  qui  ni  a  confir¬ 
mé  dans  ï idée y  quil  ne  faudroit  pas  tout  à 
fait  rênoncer  à  ïefpérance  de  porter  les  lu¬ 
nettes  à  un  plus  haut  degré  de  perfection. 

Quelques  expériences  faites  fur  des  ménis¬ 
ques  y  dont  on  pouvoit  remplir  la  cavité  de  dif 
fL>  rentes  liqueur  s?  tri  ont  paru  prouver }  que  le 
mauvais  effet  de  la  différente  réfrangibilité 
des  rayons  pourrait  bien  être  diminué  y  peut 
être  réduit  à  rieny  en  emploient  deux  au  plu - 
fleures  différentes  matières  transparentes  ; 
mais  ce  qui  ni  en  a  entièrement  convaincu  y 
ceft  la  merveilleufe  Jtrutturc  des  tous  les y  eux } 
qui  répréf entent  Jur  leurs  fondSy  les  images 
de  tous  les  objets ;  dans  la  plus  grande  per - 
fe  il  ion ,  fans  qiion  y  puijje  rémarquer  la  moin¬ 
dre  confufiony  qui  dévroit  être  caufée  par  la 
différente  réfraction  des  rayons  de  lumière , 
fi  la  démonflration  prétendue  étoit  fondée . 
C  eftici  fans  doute  qu  il  faut  réconnoitre  la  puis- 
fance  du  Créateur  au  tant que fa  fagefje  infinie. 

Ceft  fur  cette  preuve  que  fai  hardi¬ 
ment  foutenû  y  quen  cmploiant  différens  mi¬ 
lieux  tranfparcns  y  il  fer  oit  très  poffible  de 
-  t'  '  ‘  )(  3  dk 
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AVERTISSEMENT. 


diminuer ,  de  réduire  même  à  rien,  tou s  les 
défauts  aux  quels  la  différente  réfraction  des 
rayons  parut  alors  nécessairement  affujettie. 

Ce  j bit iment  fut  bientôt  attaqué,  avec  beau¬ 
coup  de  chaleur,  par  feu  Mr.  Dollond,  qui  fou¬ 
tant  encore  longtems ,  que  la  démonjlration  rap¬ 
portée  du  grand  Newton  étoit  très  folidement 
fondée,  ëf  ne  fauroit  fouffrir  la  moindre  ex¬ 
ception.  Pour  appuyer  fon  opinion ,  il  s'efi 
avifé  de  faire  plu  fleures  expériences,  fur  la 
réfraction  de  différentes  matières  transparen¬ 
tes,  6f  principalement  fur  les  différentes  efpè- 
ces  de  verre ;  or  ces  expériences  ont  ffbien 
réïtffi  que  mon  fent iment  en  a  été  entièrement 
confirmé,  £f  que  Mr.  Dollond  a  été  obligé  des 
réconnoitre  fon  erreur .  Ccft  fans  doute  une 
des  plus  importantes  découvertes ,  vu  qu'elle 
a  déterminé  cet  habile  Artifle,  à  travailler  avec  ' 
le  plus  grand  empreffement  à  la  perfection  des 
lunettes  ordinaires;  &  il  y  a  fi  bien  réïiffi, 
qu  après  un  grand  nombre  d'éjjais  inutiles,  il  a 
produit  des  lunettes,  qui  ont  mérité  d'abord 
r admiration  de  tout  le  monde;  ëf  par  fon 
application  infatigable  il  les  a  enfin  portées 
à  un  fi  haut  dégré  de  perfection ,  qu'on  les  a 


AVERTISSEMENT. 


généralement  préférées  aux  télefcopes  cato- 
ptriques. 

Cependant  Mr.  Dollond  a  avoué  lui 
même  ,  que  ce  ifétoit  qu'en  tâtonnant ,  qu'il 
étoit  arrivé  à  cette  découverte  ;  d'où  Von  doit 
d'abord  conclure ,  qu'il  e/l  très  poj/ible  dépor¬ 
ter  encore  plus  loin  cette  perfection ,  &  c'e/i 
fans  doute  une  bonne  Théorie ,  qui  nous  y  doit 
conduire,  y  ai  lieu  de  me  flatter ,  que  j'y  ai  fi 
bien  réïijji  dans  mon  ouvrage  fur  la  dioptri - 
que ,  qu'on  fera  en  état ,  de  porter  la  conftru- 
Ciion  de  ces  injlrumens  même  au  plus  haut 
dégré  de  perfection,  dont  ils  font  fufceptibles. 

Mais  comme  les  règles  qu'on  doit  obferver 
dans  ces  t  rave  aux,  y  font  enveloppées  dans 
des  formules  algébriques ,  de  forte,  que  les 
ouvriers  n'en  /auraient  profiter ,  j'en  pré  fen¬ 


te  ici  le  réfultât  dans  une  forme  entièrement 
dégagée  de  la  Théorie,  uniquement  pour  Puf  âge 
de  la  pratique.  On  verra  par  là  fujfif amment, 
que  les  lunettes  de  Doilond  connues  fous  le 
nom  T  Achromatiques,  peuvent  être  portées  à 
un  beaucoup  plus  haut  dégré  de  perfection , 
Êf  qiCainJi  P  on  a  lieu  de  Je  promettre  les  plus 
importantes  découvertes  dans  Pflflronômie. 

Car 


i 


'  AVERTISSEMENT. 

Car  fi  Ton  pouvait  réïtffir  à  exécuter  par 
exemple  une  lunette  de  7  pieds  ,  qui  groffit 
les  objets  trois  cens  fois  en  diamètre ,  &  cela 
d'une  manière  très  nette  £f  diflinCte  ,  on  ne 
manquer  oit  pas  de  découvrir  au  ciel  des  mer - 
veilles  y  qui  furpafèront  fans  doute  tout  ce 
qu'on  a  pu  foupçonner  jusqiTici .  Et  fuppofù 
qu'il  fût  trop  difficile  d'atteindre  dans  la  prati¬ 
que  ce  plus  haut  degré  de  perfection,  on  iiau- 
roit  qu'à  en  doubler  les  rué  fur  es,  comme  nous  ï ex¬ 
pliquerons  ci-deffous,  &  on  aurait  une  lunette 
de  quatorze  pieds  qui  produirait  ce  même  ef¬ 
fet  fûrprennant.  On  verra  auffi  qu'il  eft  pos- 
ftble  de  faire  des  lunettes  très  courtes,  qui 
produifent  un  grojj clément  qffés  confdérable; 
ce  qui  pourra  être  très  utile  pour  la  navi¬ 
gation.  Car  Ji  par  une  lunette  d'un  pied  en¬ 
viron  nous  pouvons  découvrir  les  fatellites  de 
jfupiter,  Êf  en  obferver  exactement  les  eclip- 
fes,  il  femble  (que  ce  fer  oit  le  moyen  le  plus 
aifê  pour  découvrir  la  longitude  en  mer . 

- -■=■  —  - -fr 


ART  I. 


ARTICLE  I. 

'  -s. 

Des  verres  objectifs,  délivrés  de 

r 

toute  confufion. 


objedifs  font  compofés  de  deux  efpèces 
de  verre,  dont  l’une  qui  eft:  verdâtre  eft 
nommée  en  Angleterre  Crown-Glaff] l’au¬ 
tre  eft  blanche  êc  nommée  en  Angleterre  Flinl-Glaj}\ 
la  réfraction  de  la  'première  efpèce  fè  fiait  félon  la  pro¬ 
portion  15  .3  à  100,  &  de  l’autre  félon  la  proportion 
de  158  a  100.  Cr  par  rapport  à  la  difperfion  des 
difFerens  rajons  nous  fuivrons  ici  la  proportion  de 
*  A  deux 


ARTICLE  l. 


2 


deux  à  trois,  que  Mr,  Doîlond  a  établi  par  plufleu- 
res  expériences*,  pour  diftinguer  dans  la  fuite  ces 
deux  efpèces  de  verre  nous  marquerons  la  pre¬ 
mière  par  le  figue  Cr.  &  l’autre  par  celui  Fl. 
Puisqu’il  s’agit  des  obje&ifs  ,  on  regarde  les  objets 
comme  fort  éloignés,  on  méfure  dans  une  chambre 
obfcure  la  diftance,  à  laquelle  les  images  des  oljets 
font  réprélentées,  &  c’eft  là  la  diftance  focale  de  l’ob- 
jeétif  ;  donc  fi  l’objeétif  eft  délivré  de  toute  confii- 
fion,  il  faut  que  les  dites  images  foyent  répréfentées 
dans  la  chambre  obfcure  très  diftinèlément,  fins  au¬ 
cune  confufion  produite  par  la  différente  réfrangibi- 
lité  des  rayons. 


Pour  déterminer  la  quantité  de  tels  obje&ifs , 
nous  réglerons  toutes  les  méfures  fur  la  diftance  fo¬ 
cale  ,  que  nous  ftippoferons  divifée  en  mille  parties 
égales,  d’où  il  fera  fort  aile  de  les  réduire  en  pieds 
ou  en  pouces  ,  félon  qu’on  le  jugera  convenable. 
Après  ces  remarques  nous  donnerons  quelques  dévis 
de  tels  verres  obje&ifs  délivrés  de  toute  confufion, 
dont  le  premier  n’eft  compofe  que  de  deux  lentilles, 
&  les  deux  autres  de  trois.  Le  dernier  doit  être 
régardc  comme  le  plus  parfait,  puisqu’il  eft  fuscep- 
tible  de  la  plus  grande  ouverture,  ce  qui  eft  de  la 
dernière  importance  dans  la  conftruâûon  des  lunet¬ 
tes  ,  pour  en  diminuer  la  longueur  autant  qu’il  eft 
poffible.  1 


/  - 


ARTICLE  I. 


s 


-N  '  ' 

Premier  Dévis. 

D'un  verre  obje&if  corapofé  de  deux  lentilles. 

La  première  de  ces  deux  lentilles  lira  formée  de 
Crown -Glaff  &  conyexe  ,  l’autre  de  F lira  -  Glajf  <5c 
concave:  or  nous  nommons  la  première,  celle  qui 
eft  tournée  vers  l’objet.  Pour  en  exprimer  donc  tou¬ 
tes  les  méfures  nous  regarderons  la  diftance  focale 
comme  donnée  «3c  divifée  en  mille  parties  égales,  & 
ce  fera  en  telles  parties  qu’on  doit  entendre  les 
nombres  fuivans 

1°.  La  première  lentille  fora  donc  de  Cr.  éga¬ 
lement  convexe  des  deux  côtés,  elle  aura  fa  diftance  fo¬ 
cale  de  198,  &  le  rayon  de  courbure  de  chaque 
face  de  210, 

11°.  Dépuis  le  milieu  de  celle  ci  jusqu’au 
milieu  de  la  fécondé  oh  mettra  la  diftance  de  17. 

II 1°.  La  fécondé  lentille  de  Fl.  doit  être  con¬ 
cave  des  deux  côtés ,  fà  diftance  focale  négative 
étant  de  444  <3e  le 

ra}7on  de  h  face 

Cet  objedtif  pourra  bien  admettre  une  ouverture 
dont  le  diamètre  effc  99  ou  bien  100,  ôc  c’efl  là 
deffus  qu’on  doit  fixer  la  grandeur  de  ces  deux  len¬ 
tilles,  qu’il  fout  toujours  prendre  un  peu  plus  grandes 
que  l’ouverture;  mais  plus  on  diminuera  l  ouverture, 
plus  on  pourra  être  affuré  d’un  bon  effet,  quand  mê¬ 
me  on  fe  feroit  écarté  des  méfures  pré  fer  i  tes  ;  mais 
alors  auffi  cet  obje&if  ne  pourra  plus  être  employé 

A  2  * 


de  dé  van  t  de  907 
de  derrière  de  346 


* 


ARTICLE:  l 

à  produire  un  auffi  grand  gioflilTcment,  que  fi  l’on  lui 
doanoit  la  plus  grande  ouverture,  dont  il  eft  fu- 
(ceptible. 

Second  Dévis. 

D'un  verre  obje&if  compofé  de  trois 

lentilles. 


Tab.  I. 
Fig.  *. 


Cet  obje&if  fera  doue  formé  de  trois  lentilles, 
dont  la  première  &  la  troifième  font'  de  Cr.  or  la 
fécondé  de  FJ.  fnppofons  donc  la  di fiance  focale  de 
cet  objectif  exprimée  par  iooo,1  &  Ion  doit  rtgkr 
la  conftru&ion  lur  les  méfures  fui  vante  s 


I.  La  première  lentille  de  Cr.  eft  convexe,  elle 
aura  fa  diftance  focale  de  407,  &  le  rayon  de  courbure 


de  là  face 


de  devant  de  6 37 
de  derrière  de  $ï6 


II.  Dépuis  le  milieu  de  celle  ci  jusqu’au 
milieu  de  la. fécondé,  on  fixera  la  diftance  de  23. 

III.  La  fécondé  lui  tille  de  Fl.  &  concave, 
ayant  fa  diftance  focale  négative  de  271,  doit  être 
également  concave  des  deux  côtés,  je  rayon  d*  cha¬ 
cune  de  fes  faces  étant  de  314. 

IV.  Depuis  le  milieu  de  cette  lentille  jusqu’au 
milieu  de  la  troifième  on  fixera  la  diftance  de  a 3. 

V.  La  troifième  eft  encore  de  Cr.  &  égale¬ 
ment  convexe  des  deux  côtés  ,  ayant  fà  diftance  fo¬ 
cale  de  486  ,  &  le  rayon  de  chacune  de  les  faces 
de  515. 


C« 


ARTICLE  T.  $ 

Cet  objedif  pourra  foufrir  une  ouverture,  dont  le  dia¬ 
mètre  eft  136.  qui,  étant  plus  grand  que  dans  le  cas 
précédent ,  il  fendra  à  produire  des  plus  grands 
grofliiTemens;  d’ailleurs  la  ré  marque  faite  ci  des- 
fus  eft  générale,  que,  pliis  en  réftrairiî  1  ouverture, 
plus  on  fera  allure  d’un  bon  fuccès,  non  obftant  les 
petites  aberrations,  qu’on  aura  commifcs  dans  i’exc- 
eut  ion. 

Troijîcme  Délis . 

D'un  verre  objeûif  compcfé  de  trois 

lentilles.  ;  . 

Cet  objc&if  peut  pafîèr  pour  le  plus  parfait 
dans  fbn  efpèce,  parce  qu’il  reçoit  tant  foit  peu  une  T»b.  L 
plus  grande  ouverture,  qui  peut  bien  monter  à  137,  e* 
d’ailleurs  il  ne  diffère  pas  beaucoup  du  précédent , 
fi  première  &  troifième  lentille  étant  de  Cr.  &  celle 
du  milieu  de  Fl.  on  fuppofe  comme  jusqu’ici  fà  di- 
ftance  focale  divifée  en  mille  parties,  ôc  l«s  méfiires 
pour  la  conftruélion  feront  les  fuivantes 

I.  La  première  lentille  de  Cr.  eft  conyexe, 
f à  diflancc  de  foyer  étant  445,  Ôc  le 

,  .  ~  S  de  devant  850 

rayon  do  fa  face  $  de  derrière  de  ^  ‘ 

II.  Dépuis  le  milieu  de  cette  lentille  jus¬ 
qu’à  celui  de  la  fécondé  on  fixera  l’intervalle  de  23, 

III.  La  fécondé  étant  de  Flmt  -  Ghjf  ôc  con¬ 
cave,  aura  fà  diflancc  focale  négative  de  272,  ôc  le 
rayon  de  i’uac  ôc  de  Taiitrc  de  fes  faces  de  3x5* 

'  ‘  k  \  A3  ^ 
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ARTICLE  î. 


IV.  Depuis  le  milieu  de  celle  ci  jusqu’au 
milieu  de  la  troifiçmc,  la  diftance  fera  de  23. 

V.  La  troifième  lentille  cft  encore  de  Cr.dc 
également  convexe  des  deux  côtés,  ayant  fa  diftance 
de  foyer  de  440  ,  &  le  rayon  de  l’une  &  de  l’au¬ 
tre  face  de  467. 

Ces  objectifs  peuvent  être  employés,  à  por tel¬ 
les  différentes  efpèces  de  lunettes  au  plus  haut  de¬ 
gré  de  perfe&ion,  dont  elles  font  fufceptibles ,  fans 
qu’on  ait  befoin  de  faire  quelque  changement  dans 
leur  conftrudion  ,  à  cauiè  de  la  confufion,  que  les 
verres  oculaires  pourroient  produire. 

On  s’en  peut  auffi  fervir  pour  perfèdionncr 
les  microfcopes ,  en  les  exécutant  fur  les  plus  pe¬ 
tites  méfures  qu’il  foit  poftible,  mais  alors  il  en  faut 
renverfer  1  arrangement  des  lentilles,  en  tournant  la 
troifième  vers  l’olyet,  placé  dans  fon  foyer. 

Pour  mieux  réüftir  dans  la  conftrudion  de  ces 
objectifs,  il  fera,  bon  de  les  enchafîcr  dans  une  bo'é- 
te,  enforte  qu’on  en  puifte  d’abord  changer  tant  foit 
peu  la  diftance  entre  les  lentilles,  pour  découvrir  par 
quelques  expériences  la  meilleure  dbpofition  de  ces 
verres  entre-eux;  car  puisqu’il  cft  prèsqu’  impofti- 
ble,  d’exécuter  toutes  les  méfures  préferites  dans  la 
pratique ,  un  petit  changement  dans  leur  diftance 
fera  capable  de  rémédier  à  ce  défaut, 

-il  ,  •  *  '  c  '  • 


j 


\ 


ARTI' 


/ 


V 
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ARTICLE  IL 


De  la  perfèûion  des  lunettes  ordi¬ 
naires  à  un  verre  oculaire  concave 
par  le  moyen  de  ces  objeûifs 

parfaits. 


Quoique  cette  efpèce  de  lunettes  toit  bornée  à 
des  petits  grofiifTemens ,  &  qu’elle  ne  tàuroit 
.  paffer  quelques  pouces  en  longueur,  à  caufe  du  pe¬ 
tit  champ  qu’elle  découvre,  il  n’y  a  aucun  doute, 
qu’en  y  empîoïant  un  objectif  tel  que  nous  venons 
de  décrire  au  lieu  de  l’ordinaire ,  ces  lunettes  ne 
puiflent  être  portées  à  un  beaucoup  plus  haut  de¬ 
gré  de  perfection  $  cependant  il  fera  toujours  impos¬ 
able  de  les  délivrer  entièrement  de  toutes  les  cou¬ 
leurs  d’iris,  caufées  par  le  verre  oculaire. 

L’emploi  de  ces  verres  cft  autîî  le  plus  aîfé 
dans  la  pratique  ;  car  ayant  bien  exécuté  un  tel 
objedlif,  qui  puifïe  tbufrir  la  plus  grande  ouvertu¬ 
re,  que  nous  avons  atîignée,  on  na  qu’à  y  ajouter 
un  oculaire  concave,  dont  la  diftancc  focale  négati¬ 
ve  foit  d’un  quart  de  pouce,  &  alors  la  lunette  gros- 
fira  quatre  fois  autant  ,  que  la  diftancc  focale  de 
l'objectif  contiendra  de  pouces  j  or  cela  fc  doit  en¬ 
tendre 


$ 


ARTICLE  IL 


tendra  des  ceux  derniers  objedifs  corinpofes  de  trois 
lentilles;  fi  Ton  vouloit  emploïer  le  premier,  com- 
pofé  de  deux  ,  on  n’y  fauroit  joindre  qu’un  ocu¬ 
laire  de  l  de  pouce  ,  &  alors  la  diftance  focale  de 
cet  objed'if  divifée  par  |  de  pouce  donneroit  le  gros- 
ftffement.  D’ailleurs  on  fait,  que  dans  cette  efpèce 
de  lunettes  on  doit  appliquer  l’oeil  iramediatément 
à  f oculaire.  Quand  on  le  fert  du  premier  obje&if^ 
on  trouvera  le  diamètre  du  champ- apparent  expri¬ 
mé  en  minutes,  en  divifant  le  nombre  14.00  par  le 
grofïiifement  ;  or  en  employant  le  fécond  ou  le 
troifième  objedif,  le  champ  apparent  fera  augmenté 
à  peu  près  de  la  moitié. 

Pour  mieux  éclaircir  cet  article,  nous  donne¬ 
rons  quelques  exemples,  en  emploïant  le  dernier  de 
nos  objedifs ,  compofë  de  trois  lentilles. 


Pi  * cmier  Devis. 

D’une  telle  lunette,  qui  groflit  les  objets 
cinq  fois  en  diamètre. 


Dans  ce  cas  nôtre  objedif  aura  1 l  ponces  de 
diftance  focale,  &  le  diamètre  de  fon  ouverture  fera 
I  de  pouce,  pour  toutes  les  autres  méfures  nous  les 
exprimerons  en  pouces  de  centièmes  parties  de 
pouces 


f 


T.  L’obje&if  fera  donc  compolé  de  trois  len¬ 
tilles  dont  voici  la  conftru&ion  : 


/ 


i°.  La  première  de  Cr.  &  convexe,  au¬ 
ra  fa  diftance  focale  de  o,  56  pouces, 
le  rayon  de  là  face  •  , 

de  ^  devant  de  i,  io  pouces 
C  derrière  de  0,41  pouces 


20.  Dépuis  le  milieu  de  celle  ci,  jusqu’à 
celui  de  la  fécondé  on  mettra  la  diftance 
o,  03  pouces. 

30.  La  fécondé  lentille  de  Fl.  également 
concave  des  deux  côtés,  aura  fa  diftance 
locale  de  o,  34  &  le  rayon  de  cha¬ 
cune  de  fes  faces  de  o,  39  pouces. 

40.  Depuis  le  milieu  de  celle  ci  jusqu  à  la 
fuivante  la  diftance  fera  aufli  de  0,03 
pouces. 

5°.  La  troifième  de  Cr.  &  égale¬ 
ment  convexe  des  deux  côtés,  aura  fà 
diftance  focale  de  o,  55  pouces,  &  le 
rayon  de  chaque  face  de  o,  58  pouces. 


IL  La  diftance  entre  cet  obje&if  <$t  le  verre 

oculaire  fera  1,00  pouces. 

. .  . 

III.  Cet  oculaire  de  Cr.  également  con¬ 
cave  de  deux  côtés,  aura  fa  diftance  focale  négative 
de  o,  2  ô,  &  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre  face 
de  o,  27  pouces. 


B 


IV. 


10  A  R  T I  C  L  E  II. 

à  " 

ÏV.  Le  diamètre  du  champ  apparent  de  5 

degré  3  6  min. 

V.  La  longueur  de  cette  lunette  fera  de 
09  pouces. 


Second  Devis. 

D’une  lunette  qui  groffit  les  objets  dix 
fois  en  diamètre. 

Dans  ce  cas  nôtre  objeétif  aura  st  pouces  de 
diftance  focale  ,  6c  le  diamètre  de  fon  ouverture  fe¬ 
ra  \  de  pouce.  Les  méfures  fuivantes  font  en  pouces 
6c  centièmes  parties  de  pouces. 

I.  L’obje&if  fera  compofé  de  trois  lentilles, 
dont  voici  la  conftru&ion  : 

i°.  La  première  de  Cr.  6c  convexe  ,  au¬ 
ra  fa  diftance  focale  de  1,  1 1  pouces 
6c  le  rayon  de  fa  face 
de  ^  devant  de  2->  *4  pouces 
C  derrière  de  o,  82  pouces 

2°.  Dépuis  le  milieu  de  cette  lentille  jus¬ 
qu’au  milieu  de  la  fécondé ,  on  fixera 
la  diftance  de  o,  o 6  pouces. 

3°.  La  fécondé  de  Fl.  également  con¬ 
cave  des  deux  côtés  ,  aura  fa  diftance 
de  foyer  de  0,68  pouces,  6c  le  rayon 
de  chaque  face  de  o,  79  pouces. 

4°.  Entre  îe  milieu  de  celle  ci  6c  de.  la 
troifième  on  mettra  un  intervalle  de 


o,  06  pouces. 


5.  La 


ARTICLE  II. 


IX 


5°.  La  diflance  focale  de  la  trolfiême  len¬ 
tille  doit  être  de  i,  io  pouces,  &  le 
rayon  de  la  convexité  des  deux  faces 
de  i,  17  pouces. 

II.  La  diflance  entre  cet  objectif  ôc  le  verre 
oculaire  fera  de  2,  24  pouces. 

III.  Ce  verre  oculaire  de  Cr.  fera  également 
concave  des  deux  côtés ,  il  aura  fa  d illance  focale 
négative  de  o,  2Ô,  ôc  le  rayon  de  l’une  &  de  l’au¬ 
tre  face  de  o,  27  pouces. 

IV.  Le  diamètre  du  champ  apparent  de  z 
degré  ôc  .30  minutes, 

V.  La  longueur  de  la  'lunette  fera  de  2,  14. 
pouces. 

sî 

.  Troijième  Dévîs. 

D’une  telle  lunette  qui  groffit  les  objets 
15  fois  en  diamètre. 

Nôtre  objeétif  aura  donc  3 \  pouces  de  di (lan¬ 
ce  focale  ,  ôc  le  diamètre  de  fou  ouverture  fera  % 
de  pouce. 

I.  L’objedif fera  compofé  de  trois  lentilles  dont 
la  diipofition  fe  réglera  fur  les  préceptes  fuivans 

i°.  La  première  lentille  de  Cr.  ôc  convexe, 
aura  la  diflance  de  foyer  de  i,  67  pou¬ 
ces,  ôc  le  rayon  de  fa  face 
^  S  devant  dé  3,  20  pouces 
C  derrière  de  i,  23  pouces 

B  2  2°.  Dé- 


f 
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ARTICLE  11. 

♦ 

2°.  Dépuis  le  milieu  de  celle  ci  jus¬ 
qu’au  milieu  de  la  fécondé  on  fixera  la 
diftance  à  0,08  pouces. 

3°.  La  fécondé  de  Fl.  aura  les  deux 
faces  également  concaves  ,  la  diftance 
focale  de  1,  02  pouces,  &  le  rayon 
de  l’une  &  de  l’autre  face  de  1,18 
pouces. 

i  n  > 

4°.  Entre  le  milieu  de  celle  ci  &  le  mi¬ 
lieu  de  la  troiftème ,  on  fixera  l’in¬ 
tervalle  de  0,  08  pouces. 

y 

5°.  La  diftance  focale  de  la  troiftème  len¬ 

t ,  „ 

X 

tille  doit  être  de  i,  6$  &  le  rayon  des 
deux  faces  également  convexes  de  1,75 
pouces. 

IL 

>  •*■'■** 

La  diftance  entre  ce  verre  objedif  &  1 0- 

culaire  fer  a  de  3,  49  pouces. 

III.  Cet  oculaire  de  Cr.  fera  également  con¬ 
cave  des  deux  côtés  ,  il  aura  fa  diftance  focale  né¬ 
gative  de  o,  26,  Sc  le  rayon  des  deux  faces  de  o,  27 
pouces. 

IV.  Le  diamètre  du  champ  apparent,  d’un 

35  minutes. 

V.  La  longueur  de  cette  lunette  fera  de 
3?  74  pouces* 

\ 


/ 

1  ' 

Quatrième 

\  \  .  r 

-  .  v\  . 

t 
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ARTICLE  IL 


Quatrième  Devis. 

D’une  telle  lunette  qui  groffit  les  objets 
20  fois  en  diamètre, 

I.  L’objeétif  aura  donc  dans  ce  cas  5  pou¬ 
ces  de  diflance  focale,  &  le  diamètre  de  fon  ouver¬ 
ture  fera  J  de  pouce,  voici  fa  conflrudion  : 

i°.  La  première  lentille  qui  efl  de  Cr.  & 
convexe,  aura  fà  diflance  focale  de  2,23 
pouces,  &  le  rayon  de  fa  face 
^  S  devant  de  4-,  2 6  pouces 
c  derrière  de  1,  63  pouces 


2°.  Depuis  le  milieu  de  celle  ci  jusqu’au 
milieu  de  la  fécondé  la  diflance  fera  de 
o,  10  pouces. 


3°.  La  fécondé  de  Fl.  également  con¬ 
cave  des  deux  côtés,  aura  fa  diflance 
focale  de  1,  36  pouces,  ôc  le  rayon 
des  deux  faces  de  1,  57  pouces. 


4°.  La  diflance  entre  le  milieu  de  celle 
ci  &  de  la  troifième  fera  auffi  de 
o,  10  pouces. 

5*.  La  diflance  focale  de  la  troifième  len¬ 
tille  doit  être  de  2,  20  pouces  &  le 
rayon  de  l’une  &  de  l’autre  face,  qui 
font  également  convexes,  de  2,33 
pouces. 

IL  La  diflance  entre  cet  objedif  &  l’oculai¬ 
re,  doit  être  de  4,  74  pouces. 

B  3  ÎIL 


/ 


1+ 


ARTICLE  II, 


% 


III.  Cet  oculaire  fera  de  Cr.  &  égale 
ment  concave  des  deux  côtés,  il  aura  fa  diftance  de 
foyer  négative  de  o,  26,  &  le  rayon  de  l’une  &  de 
l’autre  face  de  o,  27  pouces. 

IV.  Le  diamètre  du  champ  apparent  fera 
d’un  dégré  11  minutes. 

V.  La  longueur  de  la  lunette  de  5, 04 
pouces. 


Tab.  I. 
Fig.  3. 


Cinquième  Devis . 

D’une  telle  lunette  qui  groffit  les  objets 
25  fois  en  diamètre. 


I.  L’objeélif  aura' donc  dans  ce  cas  6\  pou¬ 
ces  de  difhmce  focale,  &  le  diamètre  de  fon  Ouver¬ 
ture  fera  d’un  pouce:  voici  fa  conftru&ion: 


f' 


o 

I  . 


La  première  lentille  de  Cr.  ôz  convexe 
aura  fa  diftance  focale  de  2,7  s  ôz  le 
rayon  de  fa 

face  c^vant  33  pouces 

c  de  derrière  de  2, 04.  pouces 

Dépuis  le  milieu  de  celle  ci  jusqu’au 
milieu  de  la  fécondé,  foit  la  diftance  de 
o,  14  pouces. 


3°.  La  fécondé  de  Fl.  également  con¬ 
cave  des  deux  côtés  ,  aura  la  diftan¬ 
ce  de  foyer  de  1,  70  pouces  ,  ôz  le 
rayon  de  chaque  face  de  1,07  pouces. 


\ 


4.  En- 


S 


ARTICLE  II. 


*5 


45.  Entre  le  milieu  de  celle  ci  &  de  la 
fuivante  on  mettra  la  diftance  de  o,  14. 

50.  La  diftance  focale  de  la  troifième  len¬ 
tille  qui  eft  de  Cr.  <Sc  également  convexe 
des  deux  côtés,  fera  de  2,  75  pouces 
&  le  rayon  de  chaque  Lee  de  s,  92 
pouces. 

II.  La  diftance  entre  cet  obje&if  6c  l’ocu- 
laire  fera  de  6,  00  pouces. 

III.  Ce  verre  oculaire  de  Cr.  fera  également 
concave  des  deux  côtés  ,  il  aura  fa  diftance  focale 
négative  de  o,  26,  &  le  rayon  de  l’iine  &  de  l’au¬ 
tre  face  de  o,  27  pouces. 

IV.  Le  diamètre  du  champ  apparent  fera  de 
$6  minutes,  & 

V.  La  longueur  de  la  lunette  de  d,  42  pouces. 

Cette  dernière  lunette,  quoiqu’elle  n’cft  que 
d’un  demi  pied  de  longueur,  découvrira  déjà  affés 
bien  les  fatellites  de  Jupiter,  &  peut-être  fervira 
telle  à  en  obier  ver  les  éclipfes  $  Ce  qui  feroit  le 
moyen  le  plus  aîfé  pour  déterminer  la  longitude 
par  mer  ;  tout  dépend  ici  d’une  exécution  ex^dle, 
des  méfurcs  que  nous  venons  de  preferire  pour  la 
conftrudion  de  l’obje&if. 

Mais  comme  il  eft  prèsqu5  impoftible  de  ne 
pas  s’écarter  tant  foit  peu  de  ccs  méfures,  011  ne 
doit  pas  tout  à  fait  deséiperer  du  fuccès  \  on  n’a 

qu’à 


ARTICLE  IV 


ï5 

qu’à  augmenter  les  méfures  préfcrites ,  ou  de  com- 
biner  le  même  objeétif  avec  un  plus  grand  ocu¬ 
laire  ,  ce  qui  donneroit  un  moindre  grouillement , 
ou  bien  la  lunette  pour  un  même  groffifTement  fe- 
roit  plus  alongée  ;  attendu  qu’une  petite  augmenta¬ 
tion  des  méfures  préfcrites,  eft  capable  de  réduire 
prèsqu’à  rien,  la  confufion,  qu’une  petite  aberration 
pourroit  produire. 

C’eft  par  rapport  à  cette  circonflance,  que  nous 
n’avons  pas  déterminé  la  grandeur  abfolüe  des  pou¬ 
ces  ,  fur  les  quels  ces  méfures  font  réglées  ,  fi  ce 
font  des  pouces  d’un  pied  d’Angleterre  ou  d’un  pied 
de  France.  Tout  révient  ici  a  l’adrefie  de  l’ouvrier 
en  exécutant  nos  réglés ,  en  forte,  que  plus  il  eft 
heureux  à  les  bien  exécuter,  plus  on  peut  diminuer 
la  grandeur  d’une  pouce;  ainfi  quand  on  peut  efpé- 
rer  d’y  réülîir  parfaitement  bien,  on  peut  le  fervir 
des  pouces  ou  douzièmes  parties  d’un  pied  de  Lon¬ 
dres  ,  mais  à  méfure  qu’on  doit  craindre  quelque 
aberration,  on  choifîra  des  douzièmes  parties  d’un 
pied  de  Françe  ou  on  les  prendra  encore  plus  grandes, 
jusqu’à  en  doubler  la  quantité,  qui  fera  prèsque  tou¬ 
jours  fùffifànte  à  flaire  évanouir  toute  confufion.  Mais 
cette-  augmentation  de  la  médire  d’un  pouce  ne  doit 
pas  régarder  l’ouverture  du  verre  objectif,  laquelle 
on  peut  toujours  regler  fur  les  pouces  d’un  pied 
d’Angleterre,  qui  fourniront  affes  de  clarté  à  la  ré- 
préfen  ration. 

Quand 


•/ 


ARTICLE  IL  n 

# 

Quand  on  aura  lieu  d  être  content  de  1  effet 
de  cette  efpèce  de  lunettes,  on  en  peut  augmenter 
le  groffiffement  au  delà  de  25  ,  &  peut  être  jus¬ 
qu’à  50  fois;  mais  il  ne*  femble  pas  convenable,  de 
transgrefier  ce  terme,  à  caufe  du  trop  petit  champ 
apparent  qui  en  rendroit  l’u(agè  incommode,  êc  outre 
cela  les  couleurs  d’iris,  caufées  par  l’oculaire ,  dé- 
viendroient  trop  fenfibles.  Nous  ajouterons  donc  en¬ 
core  les  trois  exemples  fuivans  préfentés  au  même 
coup  d’oeil. 

Dévis  de  telles  lunettes  qui  groffiflent  les 
objets  30 ,  ou  40  ,  ou  50  fois 
en  diamètre. 

î  Grolïifilinent. 


J  '  1 

30 

40 

50 

T.  L’objedlif  fera  comme 
jusqu’ici  compofe  de  trois 
lentilles,  dont  la  première  & 
la  troilième  de  Crown-Gkj) 
ôc  la  féconde  de  Fl.  il  aura 
la  di (lance  focale  de  - 

71 

IO 

'  I2i 

Le  diamètre  de  l’ouverture  de 

il 

il 

s 

Voici  fa  Conftruélion 
i*.  La  première  lentille  de 
Cr.  &  convexe,  aura  fadi- 
llance  focale  de  -  -  - 

3,  34 

-  „  V 

4)  4<5 

5,  57 

Le  rayon  de  là  face 

^  ' 

,  C  devant  de  -  -  - 
e  £  derrière  de  -  -  - 

6,  3  s 

8,  5  1 

10,  <54 

3,  45 

3,  36 

4,  0* 

0 

Q 

• 

0 

Ci 

GrofïifTemént. 


3o 

40 

50 

a*.  Depuis  le  milieu  de 
celle-ci,  jusqu’au  mi¬ 
lieu  de  la  fécondé,  la  di 
ftance  fera  de  -  - 

o 

M 

O,  23 

0,  2% 

3*.  La  féconde  lentille  de  Fl. 
également  concave  des 
deux  côtés,  aura  fa  di¬ 
ftance  de  foyer  de  - 

2,04 

2,  72 

3,  39 

Et  le  rayon  de  Lune 
6c  de  l’autre  face  de  - 

. 

2,  3 6 

3,  15 

3,  94 

4°.  La  diftance  de  cette  len- 

X 

tille  à  la  troifième  de 

o,  17 

0,  23 

0,  23 

5*.  La  diftance  focale  de 
la  troifième,  qui  eft 
de  Cr.  6c  également 
convexe  des  deux  côtes 
fera  de  - 

3,  3o 

4,  40 

• 

s,  s» 

Le  rayon  de  courbure 
de  l'une  &  de  l’autre 
de  fes  faces  de  -  - 

3,  5o 

4, 67 

5,  83 

îî.  La  diftance  entre  cet 
objectif  6c  l’oculaire  doit 
être  de  -  -  - 

7,  24 

9, 74 

12,  24 

IIL  Cet  oculaire  de 
Cr.  fera  également  conca- 
tc  des  deux  côtés ,  il  au- 

î. 


ARTICLE  IL 


*9 

GroftifTement. 


• 

30 

40 

5o 

rt  fà  di fiance  de  foyer  né¬ 
gative  de 

O,  2  6 

0,  2.6 

O, 

Et  le  rayon  des  deux  faces 

égales  de  -  - 

0,  *7 

0,  27 

0,  27 

IV.  Le  diamètre  du 

champ  apparent  de 

46!' 

•  3“f»  ^ 

*7î' 

V .  La  longueur  de  la 
lunette  fera  de 

7,  72 

O 

O 

M 

13,  0$ 

A  ce  que  nous  avons  dit  ci  -  defTus  fur  l’ag- 
grandiffement  des  pouces  ,  il  eft  bon  d'ajouter  ,  que 
dans  ces  cas  le  champ  apparent  eft  diminué  dans  1* 
même  raifon,  qu’on  aura  augmenté  la  quantité  d’un 
pouce  ;  or  cela  fe  doit  entendre  du  champ  que  l’oeil 
découvre  d’un  fèul  coup,  mais  puisque  l’oculaire,  & 
*  partant  aufli  Ton  ouverture ,  deviennent  alors  plus 
grands,  &  que  l’oeil  a  la  liberté  de  fe  proméner  fur 
toute  la  furfàce  de  l’oculaire,  il  apercoîvra  fucccfli- 
vement  le  même  champ  que  fi  la  lunette  ctoit 
plus  courte. 


C  i 


\ 


ARTI* 


20 


ARTICLE  III. 


De  la  perfeââon  des  lunettes  agro¬ 
nomiques.,  compofées  de  trois 

verres. 


es  lunettes  agronomiques  communes  ne  con- 
^  tiennent  ordinairtment  que  deux  verres  con¬ 
vexes  ,  mais  alors  il  eft  impofîible  de  les  délivrer 
du  defaut  des  couleurs  d'iris ,  quoiqu’on  y  em¬ 
ploie  nos  objectifs  parfaits:  vu  que  ce  défaut  eft  caufé 
par  l’oculaire,  &  qu’il  dévient  d’autant  plus  grand, 
plus  on  augmente  le  grolTilfemcnt. 

Par  cette  raifon  nous  commençons  d’abord 
par  les  lunettes  aftronomiques  ,  compofees  de  trois 
verres,  qui  fourniflènt  outre  cela  le  grand  avantage, 
quelles  découvrent  un  champ  plus  que  deux  fois  plus 
grand  en  diamètre  que  celles  de  l’article  précédent. 

Nous  emploierons  d’abord  l’obje&if  compofc 
de  trois  lentilles,  comme  le  plus  parfait  dans  Ion 
cfpèce,  6t  nous  donnerons  les  dévis  fuivans  de  telles 
lunettes  ,  commençant  par  le  groflifl  ment  de  25  , 
êc  montant  delà  jusqu’au  plus  grand  grofliffement 

dont 

ik.  -  / 


t 


ARTICLE  III. 


23 


dont  on  puiflfe  jamais  efpérer  l'exécution.*  Or  pour 
n’ètre  pas  trop  diffus  dans  l’expofition  de  tous  ccs 
différens  cas,  nous  répréfenterons  dans  chaque  devis 

tout  à  la  fois  3  lunettes  de  cette  cfpèce. 

'  j 

Premier  Dévis, 

De  telles  lunettes  qui  groffiflënt  25,  ou  30 
ou  40  fois,  en  diamètre. 

Groffiffement. 


25 

30 

40 

I.  Nôtre  objectif  fera  com¬ 
me  jusqu’ici  compofé  de 
trois  lentilles,  dont  la  pre¬ 
mière  &  la  troifième  de  Cr. 
ôc  la  fécondé  de  Fl.  il  aura 
là  diftance  focale  de  -  - 

k 

11 

xo 

Le  diamètre  de  Ion  ouver- 

« 

ture  de  -  -  .  - 

1 

il 

II 

Voici  fa  Conftnuftion 

3°.  La  première  lentille  de 
Cr.  &  convexe,  aura  fa 
j  [  diftance  focale  de  -  - 

2,  78 

3, 3+ 

4?  45 

Le  rayon  de  la  face 
,  c  devant  de  -  - 
GC  ^  derrière  de  - 

5,  32 

6,  3  8 

0 

V\ 

cC 

QO 

2, 04 

2, 45 

3>  27 

.  2*.  Depuis  le  milieu  de 
celle-ci,  jusqu’au  milieu 
de  la  fécondé  la  diftance 

fera  de  -  -  -  - 

0 

X* 

H 

0,  17  ; 

0,  23 

C  s 

% 

9 

3.  La 

£2 


ARTICLE  III. 


GrofTifTement. 


25 

30 

40 

3*.  La  féconde  de  Fl. 

! 

également  concave  des 
deux  côtés,  aura  fa  di- 

fiance  de  foyer  de  -  - 
Et  le  rayon  de  l’une 

r,  70 

2,  04 

•» 

2, 72 

&  de  l’autre  face  de  - 

ï,  97 

2,  36 

3, 15 

4°.  La  diflance  de  cette  len- 

tille  à  la  troifième  de 
5°.  La  diflance  focale  de 

O,  I* 

0, 17 

23 

la  troifième,  qui  eft 
de  Cr.  &  également 

' 

• 

convexe  des  deux  côtés 

fera  de  -----  - 

Le  rayon  de  courbure 
de  Tune  &  de  l’autre 

=,  75 

3, 30 

4, 4® 

face  de  - 

’«*■"  L  *  |  £  *  j  i 

IL  La  diflance  entre  cet 

2,  9  2 
• 

3,  5° 

4»  ff7 

objeélif  &  l’oculaire  de 

6,  00 

7,  25 

9, 75 

III.  Ce  fécond  verre  de 

Cr.  également  convexe  des 
deux  côtes,  aura  la  diflan- 

-  r 

• 

ce  focale  de  - 

Le  rayon  de  l’une  &  de 

0,  +7 

0, 48 

0,  49 

l’autre  face  de  -  -  - 

IV.  Depuis  ce  verre  jus¬ 
qu’au  troifième,  on  fixera 

0,  5o 

| 

0,  51 

0,  58 

la  diflance  de  *  - 

*  t  3 

1  0,  33 

0,  33  1 

0,  33 
V.  Le 

ARTICLE  II  F. 


*3 


V.  Le  troifième  verre  de 
Cr.  également  convexe,  au¬ 
ra  (à  diftance  de  foyer  de  - 
Et  le  rayon  de  courbure 
des  deux  faces  de  - 

Vi.  La  diftance  de  l’oeil, 
du  dernier  oculaire  - 
Vil.  Le  diamètre  du 
champ  apparent  de 

VIII.  La  longueur  de  la 
lunette  de 


GroftîffemenL 


25  ; 

30 

40 

!7 

.  r  '  ! 

o,  17 

i7 

0,  1  8 

0,  i  8 

0,  iS 

0, 09 

0, 09 

}  <■* 

*  “•  O 

0,  Op 

13' 

\ 

I*,  si' 

1°,  24' 

<5,  84. 

8,  18 

10,  8 6 

Second  Devis \ 

De  trois  antres  lunettes  qui  groffiflent  50, 
ou  60,  ou  80  fols  en  diamètre. 


I.  L’objc&if  aura  donc 
fa  diftance  focale  de  - 
Le  diamètre  de  fon  ouver¬ 
ture  de  -  I  - 
Voici  fa  Confïruélion 
ift.  La  première  lentille  de 
Cr.  &  convexe,  aura  fa 
d  ftance  focale  de  - 
Le  rayon  de  fa  face 

v  •  -  j  O  *  t 


Groftiffement.  * 


5o 

60 

80 

ifti 

i5 

20 

2Î 

5, 57 

6,  6s 

:  8,91 

de 


ARTICLE  IIL 


GrofTiflement. 


f>  -  .  ,  ’  .<  ) 

5o 

6o 

8o 

^  S  devant  de 

io,  6 3 

12,  76 

i7,  oo 

C  derrière  de  -  - 

4,  08 

4,  90 

6,  54 

5°.  Depuis  le  milieu  decel- 

le-ci  jusqu  au  milieu  delà 

/ 

féconde,  la  diflance  fera  de 
3°.  La  féconde  lentille  de  Fl. 
également  concave,  aura 

0,  2$ 

c>  34 

o,  4«5 

r 

•  v  • 

fa  diflance  de  foyer  de 

3  y  4e 

4,  08 

5,  44 

Et  le  rayon  de  chaque 

0 

* 

face  de 

3,  94 

4,  73 

d,  21 

Entre  le  milieu  de  cette 

lentille  &  le  milieu  delà 
troifième,  on  fixera  l’in- 

.  » 

• 

tcrvalle  de 

5®.  La  diflance  focale*  de 

O,  2  8 

34 

o,  4d 

la  troifième  de  Cr.  & 
également  convexe  doit 

être  de 

5,  50 

d,  6i 

8,  8i 

Et  le  rayon  de  fs  fa- 

ces  de  - 

5,  Ss 

7,  oo 

9j  34 

IL  La  diflance  entre  cet 
obje&if  &  le  fécond  verre, 

fera  de 

IIL  Ce  fécond  verre  qui 

12,  25 

14,  75 

19, 75 

* 

•fl  également  convexe  &  de 

Cr.  aura  fa  diflance  focale 

de 

• 

o,  49 

0,49 

0,  50 
Et 

25 


ARTICLE 


GroffifTemenf. 


5o 

6  o 

80 

Et  le  rayon  de  courbure 
des  deux  faces  de 

0)  52 

0,  52 

53 

IV.  La  diftance  de  ce 
verre  au  dernier  de 

34 

0,  34 

0,  34* 

V.  Le  dernier  oculaire 
également  convexe  &  de  Cr. 
aura  (a  diftance  focale  de  - 

O 

s* 

M 

o,  17 

0, 17 

Et  le  rayon  des  deux  faces 
égales  de  -  - 

0,  î8 

o,  18 

o,  18 

VI.  La  diftance  de  l’oeil, 
du  troiftème  verre 

o,  09 

0,  09 

0, 09 

VIL  Le  diamètre  du 
champ  apparent  - 

i°,  7' 

5<5i' 

42 

VIII.  La  longueur  de  la 
lunette  -  -  -  | 

13,  52 

I  6y  20 

21,  5<î 

Ta!),  h 


Troijîème  Devis. 

De  trois  autres  lunettes  qui  grolTi fient  ioo, 
ou  120,  ou  160  fois  en  diamètre. 


Groffiflemenf. 


100 

120 

\6o 

î.  L’objeèïif  aura  donc 

fa  diftance  focale  de 

25, 00 

30,  00 

0 

0 

C*. 

O 

Le  diamètre  de  fon  ou  ver- 

ture  de  - 

— 

0 

0 

^  4, 80 

6,  40 

D  Voici 


A  R  T  I  C 


Voici  la  difpofkion  'de  fes 
3  lentilles: 

i°.  La  première  de  Cr. 
6c  convexe  aura  (a  di- 
ftance  focale  de  - 
.  Le  rayon  de  la  face 
dé van t  de 
derrière  de 
2°.  Depuis  le  milieu  de  celle- 
ci  jusqu’au  milieu  de  la  fé¬ 
conde  la  diftance  fera  de  - 
3°.  La  féconde  de  Fl. 
également  concave  des 
deux  côtés,  aura  fa  di- 
Rance  de  foyer  de  -  - 

Le  rayon  de  l’une  6c 
de  l’autre  face  de 
4°.  L’éfpâce  entre  les  milieu 
de  ces  deux  lentilles  de  - 
5°.  La  diftance  focale  de 
la  troifième,  qui  eft 
de  Cr.  &  égalemi  lit 
convexe  des  deux  côtés 
fera  de  - 

Et  le  rayon  de  les  fa¬ 
ces  égales  de 


E  III. 

Grofliflement* 


ÏOO 

î  20 

1 60  1 

f  ~ 

II,  14 

13,  36 

17, 82 

2  1,2  6 
8,  17 

25,  5i 
9,  80 

34, 02 
13, 07 

0,  56 

■J 

0,  67 

0, 90 

6,  7  9 

8,  15 

ro,  8<£ 

7,  8  8 

9,  46 

1  2,  61 

0,  56 

0,  67 

0,  90 

I  I,  01 

■ 

1  3>  21 

17,  61 

11,  671 

14,  00 

18,  67 

IL  La 


ARTICLE  III. 


*7 

Groflîiïemenf. 


IOO 

1 20 

l6o 

II.  La  di  (lance  entre 
l’objeélif  &  le  fécond  verre 
fera  de 

24,  75 

é  '  s. 

29,  75 

39,  75 

111.  Ce  fecond  verre,  qui 
eft  également  convexe  des 
deux  côtés  &  de  Cr.  aura 
(à  di  (lance  focale  de  - 

% 

o,  5  0 

0,  50 

O,  50 

Et  le  rayon  de  chacune  de 
fès  faces  de 

53 

0,  53 

0,  53 

IV.  La  diftance  entre  ce 
verre  ôc  le  troiftème  fera 
de  -  - 

0,  34 

0)  34 

0,  34 

V.  Le  dernier  oculaire 
égal,  ment  convexe  &  de 
Cr.  aura  (à  diftance  de  fo¬ 
yer  de 

O,  17 

°»  i7 

•v  i 

17 

Et  le  rayon  de  courbure  de 
(es  faces  de 

o,*i  8 

c,  18 

0,  18 

VI.  La  diftance  de  l’oeil 
de 

0,  Oc; 

0,  09 

0,  op 

Vil.  Le  diamètre  du 
champ  de 

34  i 

29' 

aiHs/ 

VIH.  La  longueur  de  la 
lunette  de 

» 

• 

2Ôj  86 

32,  ipl 

42,  88 

•D  2 

- 

ARTICLE  III. 


il 

Quatrième  Dévis . 

De  trois  autres  lunettes  qui  groflîflènt 
200,  240  ou  320  fois  en  diamètre. 

Groffifièment. 


200 

240 

320 

I.  L  obje&if  compofé  de 
trois  lentilles  aura  fa  diftance 
de  foyer  de 

50,  00 

6oy  00 

8o,  00 

Le  diamètre  de  fon  ouver¬ 
ture  de 

S,  00 

9,  60 

12,  80 

Voici  là  Conftru&ion  : 
ï\  La  première  lentille  de 
Cr.  &  convexe  aura  la 
diftance  focale  de  - 

22,  *7 

*<*,  73 

35,  64 

Le  rayon  de  la  face 
^  S  devant  de  - 
C  derrière  de  -  - 

+  2,  52 

5r>  03 

6 8,  04 

16,  3+ 

19,  61 

2(5,  14 

2®a  Dépuis  le  milieu  de 
celle-ci  au  milieu  de  la 
fécondé,  on  mettra  la  di¬ 
ftance  de  *•  - 

13 

î)  35 

I,  8l 

S*.  La  fécondé  de  Fi 
également  concave  des 
deux  côtés,  aura  fa  di¬ 
ftance  focale  de  - 

1  î>  59 

)  .  i 

16,  30 

21,  73 

Et  le  rayon  de  l'une 
&  de  l’autre  de  lès  fa¬ 
ces  de 

*5S  77  ■ 

iS,  92 

25,  22 

4*  La 


ARTICLE  IIT. 


Groffiflèment. 


200 

2  40 

320 

4°.  T  a  diftance  de  cette 
lentille  ù  la  fuivante 
lèra  de  - 

13 

1»  35 

i,  81 

5°.  La  diftance  focale  de 
la  troifième  qai  eft 
de  Cr.  &  également 
convexe  des  deux  côtés, 
fera  de 

-4 

22,  02 

i 

26, 42 

35,  «a 

Et  le  rayon  de  chacu¬ 
ne  de  fes  fi  ces 

23>  34 

23,  01 

37, 35 

ÏI.  La  diftance  entre  cet 
©bje&if  &  le  fécond  verre 
de  -  -  -  -  - 

49»  74 

59, 74 

7  p,  74 

111.  Ce  fécond  verre  eft 
de  Cr.  également  convexe 
des  dèux  côtés  ,  il  aura  (a 
diftance  focale  de 

0,  50 

o,  51 

0,  SI 

Le  rayon  de  lune  &  de 

1  autre  face  de 

O,  53 

O,  54 

0,  54 

IV.  Dépuis  ce  verre  jus¬ 
qu’au  troifième  la  diftance 
fera  de 

o,  34 

°»  34 

0,  34 

V.  Ce  troifième  verre 
pareillement  de  Cr.  6c  éga¬ 
lement  convexe  des  deux 
côtés  aura  fa  diftance  focale 

de  - 

o,  J7 

0»  *7 

0,  17 

D  3 

*  Le 

30 


ARTICLE  III. 


GroffifTement. 


t  1  1 

0  -■  *  r  : ! 

200 

204. 

320 

Le  rayon  de  fes  '  faces  de  - 

0,  1  8 

0,  18 

O,  l8 

V  i.  La  diftancc  de  l’oeil  - 
Vil.  Le  diamètre  du 

0,  09 

0,  09 

0,  09 

champ  apparent  de 

ni1 

X  + 

loi1 

VI il.  La  longueur  de  la 

lunette  de 

53,65 

L,  2  2 

85,  60 

On  fera  fans  doute  furpris,  que  des  groffifTe • 
mens  fl  énormes  pulffcnt  être  exécutés  par  des  lu¬ 
nettes  fl  courtes;  vu  que  le  dernier  groffifTe m  nt 
de  320  n  exige  qu’une.  longueur  de  fèpt  pieds  envi¬ 
ron,  pendant  qu’autre  fois  on  auroit  été  obligé  d’a- 
1<  nger  les  tubes  au  delà  de  200  pieds.  Or  cette  lon¬ 
gueur  exorbitante  les  auroit  rendu  ab  loi  liment  in¬ 
traitables,  outre  que  la  differente  réfrangibilité  des 
rayons  y  auroit  caufe  une  confiifion  fi  exceffi- 
ve  qu’on  n’en  auroit  pu  attendre  le  moindre 
fécours  dans  les  obfervations  célèftes  ;  d’où  l’on  ju¬ 
gera  aifement ,  de  quelle  importance  fèroit  une  lu¬ 
nette  de  7  pieds  ,  qui  ne  groffirqit  pas  feulement 
autant  de  fois,  mais  dont  la  répréfentation  feroit  encore 
délivrée  de  toute  confufion.  Mais  il  faut  auffi  avoiier, 
quev  1  exécution  de  telles  lunettes  fera  toujours  ex¬ 
trêmement  délicate ,  &  qu’on  n’y  fàuroit  parvenir 
qu  après  plufieurs  éffais  peut  être  inutiles  C’efl  fur 
tout  la  conftruétion  de  la  première  lentille  de  l’ob- 
jedif,  qui  demande  la  plus  grande  adreffe,  &  il  fera 
toujours  bon  d’en  exécuter  plufieures  pièces,  tant  fur 

.  les 


ARTICLE  III. 


3* 


les  mêmes  badins,  que  fur  des  badins  tant  doit  peu 
diflferens,  à  fin  qu’on  en  puiffe  choifir  celle,  qui  con¬ 
viendra  le  mieux  à  la  pr;  tique.  Cependant  on  fera 
toujours  obligé  de  recourir  à  quelques  vis  ,  par  le 
moyen  desquelles  on  puille  changer  tant  doit  peu  les 
diftances  entre  les  trois  lentilles  de  l’objectif,  ce  qu’on 
fera  aifèment  dans  une  chambre  noire  ;  où  l’on  fe¬ 
ra  tant  défiais  jusqu’à  ce  que  la  répréfentation  de¬ 
vienne  parfaitement  nette. 

Mais  s’il  arrivoit  qu’on  ne  pût  pas  atteindre 
à  ce  degré  de  perfidion,  on  ne  feroit  pour  tant  pas 
obligé,  d’abandonner  entièrement  l’entreprife  ;  on 
pourra  recourir  au  moyen  que  nous  avons  déjà  in¬ 
diqué,  c’eft  à  dire,  d’augmenter  la  méfure  du  pou¬ 
ce,  &  de  lui  donner  meme  une  quantité  double, 
d’où  les  imperfedions  feraient  réduites  à  peu  près 
à  la  huitième  partie  ;  &  en  effet  on  pourra  tou¬ 
jours  être  très  content  de  faire  une  lunette  de  14. 
pieds  qui  grdfliroit  au  delà  de  trois  cens  fois. 

Pour  diriger  plus  aifèment  la  conftrudion  die 
ces  lunettes ,  on  fixera  l’obj*  dif  dans  le  trou  d’une 
chambre  noire  &  l’on  obfèrvera  fur  fon  axe,  l’en¬ 
droit  où  l’image  paraîtra  la  plus  diftincTe,  &  ce  fera 
alors  à  la  diftance  d’un  quart  de  pouce  ,  qu’on  doit 
fixer  le  fécond  verre,  ou  le  premier  oculaire.  Pour 
le  lieu  du  dernier,  il  n’y  aura  pas  la  moindre  dif¬ 
ficulté  puisque  celui  ci  doit  refier  mobfie,  pour  être 
accommodé  à  la  conftitution  de  chaque  oeil. 

Après 
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ARTICLE  IIÎ 


Après  tout  cela  on  ne  fauroit  disconvenir» 
que  la  petiteffe  du  dernier  verre  oculaire  ,  dont  la 
diflance  de  foyer  ne  mou  te  pas  encore  à  la  lixième 
partie  d’un  pouce,  n’augmente  auffi  con fuit rabL ment 
les  difficultés  dans  l’exécution;  •&  il  fera  bon  auffi  à 
cet  égard  d’augmenter,  de  même  de  doubler  les  mé- 
fures  prèferites:  vu  que  par  ce  moyen  on  obtiendra 
touiours  des  lunettes ,  qui  furpafferont  encore  en 
excellence  toutes  celles,  qu’on  a  été  jusqu’ici  en 
état  d’exécuter. 

Au  relie  il  efl  bon  d’avertir  ,  qu’en  au¬ 
gmentant  les  méfures  prèferites,  on  pourra  toujours 
conferver  la  même  ouverture  de  i’objeélif,  de  forte 
que  la  grandeur  de  ces  trois  verres  demeurera  tou¬ 
jours  la  même  ,  &  cette  circonflunce  n’en  facilitera 
pas  peu  l'exécution,  de  forte  qu’on  pu  {Te  être  beau¬ 
coup  plus  affiiré  d’un  heureux  fuccès.  Encore  l’a¬ 
vantage  efl  confident ble,  que  par  cette  augmentation 
des  méfures,  on  ne  perd  abfolument  rien  fur  le  champ 
apparent,  qui  dépend  uniquement  de  l’ouverture  des 
deux  verres  oculaires ,  &  nous  fuppofons  qu’on 

donne  à  chacun  une  ouverture  égale  à  la  moitié 
de  la  di fiance  de  foyer. 

Enfin  fi  l’on  vou’oit  fe  contenter  d’un  moin¬ 
dre  dégré  de  clarté,  on  pourroit  encore  au  delà  di¬ 
minuer  la  grandeur  de  lobj  dif»  ce  qui  en  rendroit 
la  conflrudion  bien  plus  furc. 


ART.  IV. 


ARTICLE  IV- 


De  la  perfection  des  lunettes  agrono¬ 
miques  compofées  de  quatre  verres, 
qui  découvrent  un  plus  grand  champ 
apparent  que  les  précédentes. 


'  \ 

I  es  lunettes  compoïées  de  quatre  verres  que  nous 
nommons  encore  aftronomiques,  puisqu’ils  iré- 
préfentent  les  objets  renverfés,  fourniflent  deux  grands 
avantages  fur  celles  de  l’article  précédent  *,  car  pre¬ 
mièrement  ,  elles  découvrent  un  champ ,  dont  le 
diamètre  furpafle  de  la  moitié  celui  du  cas  précé¬ 
dent,  enfuite  elles  n’exigent  pas  des  oculaires  fi  ex¬ 
trêmement  petits;  à  quoi  l’on  peut  ajouter,  qu’elles 
lont  encore  plus  courtes  que  les  précédentes.  Nous 
donnerons  ici  les  méfures  necefîàires  pour  les  mêmes 
différons  grofiiflemens,  en  les  expriment  toujours  en 
pouces,,  fans  neanmoins  déterminer  leur  jufte  valeur, 
pour  qu  on  puifie  l’augmenter  dans  chaque  cas,  fè’on 
qu’on  jugera  à  propos.  Mais  quant  au  diamètre  de  l’ou¬ 
verture  de  nôtre  objedif  :  on  fe  fervira  conftamment 
de  la  douzième  partie  d’un  pied  de  Londres  ;  vu 

E  que 
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que  cette  méfure  fournit  déjà  un  très  grand  dégré 
de  clarté*,  ôc  on  le  pourra  même  en  plufieurs  oc- 
cafions  encore  diminuer  fuis  porter  atteinte  au  luc- 

ces  des  obfèr  valions. 

Premier  Devis. 

De  trois  lunettes  de  cette  efpèce ,  qui  gros- 

ffierit  2%  oo  30  5  01140  fois  en  diamètre. 

G  raffinement. 


! 

25 

30 

40 

I.  Nôtre  objectif  compote 

• 

Tab.  1.  de  trois  lentilles  ,  dont  îa 
lug.  5.  pr£mière  &  la  troifième  de 

Cx.  &  la  fécondé  de  Fl.  aura 
fa  diftance  de  foyer  de  -  - 

6,  25 

7,  50 

10,  00 

Le  diamètre  de  Ion  ouver¬ 
ture  de  - 

I,  00 

I,  20 

I,  60 

Voici  fa  Conftru&ion 
l°.  La  première  lentille 

qui  eft  de  Cr.  &  con¬ 
vexe,  aura  &  diftance  fo- 

cale  de  - 
Le  rayon  de  la  face 

2,  78 

3i  3+ 

4,  45 

,  c  dé vaut  de  - 
CC  l  derrière  de  - 

5,  23 

6,  29 

8,  41 

2,  0 6 

47 

3)  29 

a*.  Entre  le  milieu  de 

celle-ci,  &  le  milieu  de 

t 

la  féconde  l'intervalle 

iera  de  -  -  - 

0,  14 

0,  17 

0, 23 

3.  La 


ARTICLE  I\f. 

Grofliiïèment 


r  •  •  ■ 

2  5 

f  30 

1  43 

3#.  La  fécondé  lentille  de 
Fl.  également  concave 
des  deux  côtés,  aura  là 
diftance  de  foyer  de  - 

i,  70 

2,  04 

j  % 

a  t 

2,  72 

Et  le  rayon  de  l’une 

&  de  l’autre  face  de  - 

G  97 

2»  3*5 

3? 

4®.  L’efpâce  entre  le  mi- 

lieu  de  cette  lentille  & 

celui  de  la  troifième 
fera  de  -  - 

0,  14 

0,  17 

O, 

5°.  La  diftance  focale  de 
la  troifième,  étant  de 
Cr.  &  également  con¬ 
vexe,  fera  de  -  - 

.  ■ 

2,  75 

~  .  r 

3,  30 

4?  4© 

Et  le  rayon  de  cour¬ 
bure  de  fes  faces  de  - 

2,  9  2 

-  I 

3, 5°  î 

4*  ^7 

11.  La  diftance  de  l’ob- 

je&if  au  fécond  verre  de  - 

5,  82 

7,  07 1 

9?  57 

III.  Ce  fécond  verre  qui 
eft  également  convexe  &  de 

i 

Cr.  aura  fà  diftance  focale 

J 

de  - 

0,  <5S 

0,  70 

0, 72 

Et  le  rayon  de  courbure  des 
fes  faces  de  - 

0, 72 

0, 7+ 

0,  76 

IV.  Depuis  ce  verre  jus- 

qu’au  au  troifième  la  aiftan- 

ce  fera  de 

37 

0,  37 

0,  37 

V.  Le 


E  2, 


I 


3$ 


ARTICLE  IV. 

GroffilTement. 


i  •  > 

.25 

30 

40 

V.  Le  troifième  verre  qui 

*• 

t 

eft  de  Cr.  également  convexe, 

i 

_ 

aura  fa  diltance  focale  de  - 

0,  3 6 

0, 37 

3  7 

Et  le  rayon  de  courbure 
des  chaque  face  de 

0,  38 

*  O,  39 

1 

°>  3  9 

VI.  La  diftance  du  trahie- 

.1 

me  au  quatrième  de  - 

0,  or 

0, 07 

0,  07 

VII.  La  diftance  focale 

i 

' 

du  quatrième  de  Cr.  égale- 

■  • 

! 

ment  convexe,  fera  de  - 

O,  2  2 

0,  22 

0,  22' 

Le  rayon  de  l’une  êc  de 

✓ 

l’autre  face  de 

0 ,  23 

0,  23 

0,  2  3~. 

VIII.  Diftance  de  l’oeil 
de  -  -  - 

O,  08 

0,  08. 

i 

1 

0,  o& 

IX.  Diamètre  du  champ 

3°, i8j' 

1 

i  *  . 

apparent  de 

nO>  e  3  // 

^  r  5  ♦ 

X.  Longueur  de  la.  lu- 

1 

nette  de 

7  6 

8,  ïo 

io„  7$ 

Second  Dévis ». 

De  trois  autres  lunettes  de  cette  efgèce,  quii 
groflïfTent  50,  on.  60,  ou  go  fois,  . 

en  diamètre.  „ 

Grofliflement. 


L  L  objectif  compofé  au¬ 
ra  doue  fa  diltance.de  foyer  de 


5o 


S2?i  50 


6  o 


80 


sjj  00  2.0,  co- 

Le 


v 


J 


/ 


ARTICLE  IV.  37 

t  '  . 

Grofîiffement. 


»  •  '  /  .. 

5o 

60 

80 

Le  diamètre  de  Ton  .ouver¬ 
ture  de  - 

2,  00 
• 

2,  40 

3, 20 

Voici  la  difpofition  de  Tes 
trois  lentilles  : 

* 

t 

1 

i°.  La  première  de  Cr. 

ôc  convexe ,  aura  là  di- 
ftance  focale  de 

5,  57 

6,  6& 

8,  91 

Le  rayon  de  la  face 
^  S  dé vaut  de 

-i 

54 

12,  <57 

i(î,  91 

C  derrière  de 

4,  io 

4,  92 

5,  56 

2°..  L5dpâce  entre  le  mi¬ 
lieu  de  celle-ci  &  le  mi¬ 
lieu  de  la  fécondé  fera5  - 

o,  28 

i 

ï , ~  ...  k  ' 

°>  34 

« 

0,  45 

3°.  Lai  féconde  lentille  de  Fl., 
également  concave',  aura 
fa  di dance:  focale  de  - 

3  y  40 

i 

j 

4,  08 

5,  44 

Et  le  rayon  des  deux 

faces  égales  de 

3,  94 

4, 73 

6,  ai 

4°.  La  diftance  de  cette 
lentille  à  la  troifième 
fera  de  -  - 

0,  28 

i  _  ■  , 

34 

0,  4 <s 

5°.  La  diflance  focale  de 

i 

* 

la  troifième  de  Cr.  & 
également  convexe  fera 

de 

5,  5° 

(5,  61 

8,  81 

Et  le  rayon  de  fes  fa¬ 
ces  de  - 

5,  83 

.  7, 00 

»  **'  > 

9>  34 

E 

3 

IL  La 

3$  ARTICLE  IV. 

G  reniflement. 


50 

6  o 

8o 

II.  .  La  diflance  de  cet 

• 

f)  (  f  rj  Vf' 

objedïif  à  l’oculaire  fera 

'  V; 

de 

12,  07 

i4,  57 

19, 57 

III.  Ce  fécond  verre  qui 

efl  de  Cr.  6c  également  con- 

vexe  aura  fa  diflance  focale 

| 

de 

O,  73 

°,  74 

0, 74 

Et  le  rayon  de  courbure  de 

;  • ;  o 

V. 

chaque  face  de 

O,  77 

0,  7  8 

o,  73 

IV.  La  diflance  de  ce 

verre  ail  troiüème  de 

♦ 

O,  3*7 

o,  37 

0,  38 

V.  Le  troifîème  verre  efl 

aufîi  de  Cr.  &  également 

•  • 

convexe  des  deux  côtés,  il 

aura  fa  diflance  focale  de  - 

o,  37 

37 

O,  37 

Et  le  rayon  de  l’une  6c  de 

■l.  - 

l’autre  face  de 

O,  39 

39 

0, 40 

VI.  L’efpace  entre  le  troi- 

fième  6c  le  quatrième  de  - 

o,  08 

o,  oS 

0,  08 

VIL  La  diflance  focale 

de  ce  quatrième  verre  qui 

• 

efl  de  Cr.  6c  également  con- 

K 

vexe  fera  de 

0,  Z  2 

O,  23 

0,  23 

Et  le  rayon  des  fes  faces  de 

O,  23 

o,  Zi 

0,  24- 

VIII.  La  diflance  de  l’oeil 

de  -----  - 

o,  08 

o,  oS 

0,  oS 

IX. 


\ 


ARTICLE  IV. 


39 


Grofliffement. 


50 

60 

80 

IX.  Le  diamètre  du  champ 
apparent  de 

iJ.  4 1 1 

i°.  24' 

r 

i°.  4' 

X.  La  longueur  de  la  lu¬ 
nette  de 

i3,  33  | 

16,  h] 

21, 47 

Troijième  Dévis. 

De  trois  lunettes  de  la  même  efpèce  qui 
groffiffent  100,  ou  120,  ou  160  fois 

en  diamètre. 

•  '  ■.  ' 

Grofîiflèment. 


;  k  .  f  ■ 

/ 

100 

120 

160 

I.  L’obje&if  aura  fa  di- 
flance  focale  de  - 

N) 

O 

O 

30,  CO 

40,  00 

Le  diamètre  de  fon  ouver- 

• 

ture  de 

4,  CO 

4,  80 

<V  40 

Voici  fi  Confiruclion 

*• 

i°.  La  première  lentille  de 
Cr.  &  convexe, aura  fidi- 
ftance  de  foyer  de  -  - 

11,  14 

13, 36 

17,  82 

Le  rayon  de  fi  face 
,  ç  devant  de  -  -  - 

21,  17 

25,  42 

33,  93 

de  ^ 

)  derrière  de  -  -  - 

8,  ip 

9,  S  2 

3  3,  cp 

*•.  Entre  le  milieu  de 

1 

cette  lentille  &  celui 
de  la  fécondé,  la  diftanee 
fera  de 

0,  56 

0,  67 

0, 90 

3°.  La 


4-0 


ARTICLE  IV. 


GrolMemenf. 


i°°  | 

I  20 

I  60 

$\  La  féconde  lentille  de  Fl. 
egalement  concave  des 
deux  côtés,  aura  l'a  di¬ 
ftance  focale  de  - 

<5,79 

8,  15 

10,  86 

Et  le  rayon  de  fes  fa¬ 
ces  de 

7,88 

9,  4<S 

12, 6t 

4°.  L’intervalle  entre  cel¬ 
le-ci  &  la  troifième  de 

r  5  <5. 

0,  61 

0, 90 

5*.  La  dillance  focale  de  la 
troifième  lentille  de  Cr. 
&  également  convexe 
de  -  -  -  ,  - 

I  I,  01 

1  3>  ai 

17,  <5* 

Et  le  rayon  de  fes  deux 
faces  de  -  -  - 

I  I,  61 

14,  00 

18,  <57 

IL  La  diftance  entre  ce 
verre  obje&if  &  le  fécond 
de  *  -  - 

24,  57 

29,  57 

39, 57 

III.  .Ce  fécond  verre  qui 
cft  également  convexe  &  de 
Cr.  aura  fa  diftance  focale 
de  - 

0,  75 

0,  75 

0,  7  6 

Et  le  rayon  de  chacune  de 
fes  faces  de 

0,  79 

79 

\ 

O,  80 

IV.  La  diftance  entre  ce 
verre  &  le  troifième  de  - 

0,  38 

O,  38 

0,  38 

V.  Le  troifième  verre 
de  Çr.  &  également  con- 

V 


vexe 

» 


•  *• 


ARTICLE  IV. 

G.roffiflèment. 


100 

I  20 

160 

vexe  aura  fa  diflance  de 
foyer  de 

0, 37 

0,  38 

0, 38 

Et  le  rayon  de  courbure  de 
fes  deux  faces  de 

o,  39 

O 

r* 

0 

0,  40 

VI.  La  diflance  de  ce 
terre  au  quatrième  de  -  - 

0,  08 

0,  08 

0,  oS 

VII.  Le  quatrième  verre 
pareillement  de  Cr.  &  éga¬ 
lement  convexe,  aura  là  di¬ 
flance  focale  de 

0, 23 

0,  23 

0, 23 

Et  le  rayon  des  deux  faces 
de 

0, 24 

0,  24 

0, 24 

VIII,  Diflance  de  l’oeil  - 

0,  08 

0,  08 

0,  08 

IX,  Diamètre  du  champ 
apparent  de 

s*' 

44/ 

3  2# 

X.  Longueur  de  la  lu- 
nette  de 

2  6,  78 

32,  11 

42)  80 

Quatrième  Devis. 

De  trois  autres  lunettes  de  cette  efoèce, 
qui  groflîflènt  200,  240,  ou  320  fois 

en  diamètre, 

A 

Groflifïèment. 


200 

240 

320 

I.  L’obje&if  aura  donc  fa 
diftance  focale  de 

50,  00 

tfo,  00  , 

80,  00 

F 

le 

t 


ARTICLE  IV. 

Groffiffcment. 


200 

240 

320 

Le  diamètre  de  fon  ouver¬ 
ture  de 

8,  oo 

9,  60 

12,  80 

Voici  la  difpofition  de  fes 
lentilles: 

x°.  La  première  de  Cr.  & 
convexe  aura  fa  diftan- 
ce  focale  de  - 

1 #■» 

22,  27 

*6, 73 

35,  <5* 

Le  rayon  de  la  face 
,  S  devant  de  - 

42,  43 

50,  94 

67,95 

e  c  derrière  de  -  - 

16,  3 <5 

19,  63 

26 ,  16 

2e,  Du  milieu  de  cette 
lentille  au  milieu  de  la 
fécondé  l’elpâce  lera  de  - 

h  13 

1,  35 

1,  81 

3°.  La  fécondé  de  Fl. 
également  concave  aura 
la  diftance  focale  de  - 

13,  59 

16,  30. 

21, 73 

Et  le  rayon  de  l’une 
&  de  l’autre  de  lès  fa¬ 
ces  égales  de 

*5,  77 

18,  92 

*5, 2» 

4°.  La  diftance  entre  cel¬ 
le-ci  &  la  troifième 
de 

i,  13 

1,  35 

1,  8x 

5°.  La  diftance  focale  de 
la  troifième  qui  eft 
de  Cr.  &  également 
convexe  fera  de  - 

22,  02 

26, 42 

'35, 23 

Et 


ARTICLE  IV.  43 

Grouillement. 


200 

240 

320 

Et  le  rayon  de  fes  fa¬ 
ces  de 

23>  34 

28,  OI 

37,  35 

IL  La  difliince  entre  cet 
obje&if  «5c  le  fécond  -verre 
fera  de 

49)  57 

59,  57 

79,  57 

III.  Ce  verre  qui  eft 
également  convexe  &  de  Cr. 
aura  fa  diftance  focale  de  - 

o,  7  6 

0,  76 

0,  7<î 

Et  le  rayon  de  chacune  de 
lès  faces  de  -  »  -  - 

o,  8o 

0,  80 

0,  80 

IV.  La  diftance  entre  ce 
verre  &  le  troifième  de  - 

O,  38 

0, 38 

0,  3* 

V.  Le  troifième  qui  eft 
aufti  de  Cr.  &  convexe  éga¬ 
lement,  aura  là  diftance  fo- 

cale  de  -  •  - 

0,  38 

0,  38 

0,  38 

Et  le  rayon  de  courbure 
de  fës  deux  faces  de  - 

\ 

0,  40 

0,  40 

O,  40 

VL  La  diftance  de  ce  ver¬ 
re  au  quatrième  de 

0,  08 

0,  08 

0,  08 

VIL  La  diftance  focale 
du  quatrième,  qui  eft  pareil- 

lement  de  Cr.  &  egalement 
convexe  fera  de 

0,  23 

0,  23 

0,  23 

Et  le  rayon  de  1  une  &  de 
l’autre  face  de 

0,  24 

0,  24 

0,  24 

Fa  „  VIII. 


44  A  R  T  I  C  L  E  IV. 

\  Grofïîffement. 


200 

240 

3^0 

VIII.  La  diflance  de 
l’oeil  de  - 

CO 

O 

O 

0,  oS 

O,  08 

IX.  Le  diamètre  du  champ 
apparent  de  -  -  - 

z6‘ . 

2  ï  1 

1 <5 / 

X.  La  longueur  de  la 
lunette  de 

5  3,  5o 

64,  16 

35, 5+ 

Comme  il  arrivera  ordinairement  que  la  di- 
flance  focale  des  verres,  &  principalement  de  l’ob- 
jeétif,  ne  répond  pas  exactement  à  la  quantité  que 
nous  avons  affignée,  tant  à  caufe  des  petites  erreurs 
commifès  dans  la  pratique  ,  que  puisque  le  verre 
dont  on  fe  fert  ne  foufFre  pas  précifément  la  même 
réfraction  que  nous  avons  fuppofée  $  il  faut  fe  regler 
dans  la  difpofition  des  verres  lur  leurs  diftances  fo¬ 
cales  actuelles  ,  ce  qu’il  faut  obferver  fur  tout  dans 
le  lieu  du  fécond  verre,  qu’on  doit  toujours  placer 
dévant  le  foyer  de  l’objectif  à  la  diflance  de  de 
pouce.  Pour  la  difpofition  des  autres  verres,  il  n’y  a 
rien  à  craindre  de  ce  côté  ,  d’autant  moins  que  les 
deux  derniers  verres  tenans  lieu  d’un  oculaire  fim- 
pie ,  doivent  être  enchaffés  dans  la  même  petite 
boëte,  qu’on  laiflera  mobile,  pour  fervir  à  tous  les 
yeux  differens. 

Pour  ce  qui  regarde  l’exécution  de  ces  lunet¬ 
tes  :  les  mêmes  réflexions  que  nous  avons  rapportées, 
dans  l’article  précédent,  auront  auffi  lieu  ici.  Nous 

J 


ARTICLE  IV. 


r  ** 

y  ajouterons  feulement  cette  réglé  générale  :  qu’un. 
Artifte  quelqu’  habile  qu’il  foit,  ne  doit  jamais  com¬ 
mencer  par  les  plus  grands  groffiflemens,  mais  il  fera 
bien  de  paflèr  par  degré,  des  moindres  groffiffemens 
au  plus  grands,*  &  encore,  pour  quelque  groffiffement 
qu’il  veut  travailler,  il  fera  bon  de  commencer  par 
des  méfures  augmentées  ,  &  même  doublées ,  avant 
que  d’entreprendre  l’exécution  de  ces  inftrumens 
pour  le  plus  haut  degré  de  perfection  ;  car  montant 
airffi  de  dégré  en  degré,  il  ne  manquera  pas  de  dé¬ 
couvrir  certaines  manoeuvres,  au  moyen  des  quelles 
il  lui  fera  plus  aîfé  de  réüffir  dans  les  cas  les  plus 
difficiles. 


F  %  ART.  V, 


ARTICLE  V. 


De  la  perfection  des  lunettes  terres¬ 
tres  ordinaires  compofées  de 
quatre  verres. 


Cette  efpèce  de  lunettes  à  quatre  verres,  eft  celle 
dont  on  s’eft  fervi  autre  fois  ,  connüe  fous 
le  nom  de  lunettes  terreftres,  puisqu’elles  répréfèn- 
tent  les  objets  débout.  Elles  font  quali  com- 
polées  de  deux  lunettes  aftronomiaues ,  puisque  le 
fécond  verre  elt  placé  derrier  le  foyer  de  l’obje&if, 
à  la  diftance  de  fon  propre  foyer  ;  de  forte  que  ces 
deux  verres  donneroient  déjà  une  lunette  aftrono- 
mique.  On  place  le  troifième  verre  à  une  certai¬ 
ne  diftance  après  le  fécond,  qui  doit  être  telle,  que 
le  champ  apparent  en  refaite  le  plus  grand.  Dépuis 
on  marque  le  foyer  du  troifième,  derrier  lequel  on 
mettra  enfin  le  quatrième  verre,  aufli  à  la  diftance 
de  Ion  propre  foyer  ,•  cependant  on  doit  laiffèr  ce 
dernier  verre  mobile,  pour  en  pouvoir  changer  la 
diftance  félon  la  conftitution  de  chaque  oeil. 

Autre  fois  on  à  fait  les  trois  derniers  yerres 
égaux  $ntr  eux  ;  mais  nous  alignerons  ici  à  chacun 

1  ft 


ARTICLE  V. 


47 


fa  jufte  diflarice  focale  ,  afin  qu’on  en  obtienne 
non  feulement  le  plus  grand  champ  apparent,  mais 
auffi  que  la  répréièntation  loit  entièrement  délivrée 
des  couleurs  d’iris,  qu’une  autre  dispofition  ne  man- 
queroit  pas  de  produire.  D’ailleurs  nous  ferons  ccs 
trois  derniers  verres,  que  nous  fuppofons  formés  de 
Crown-Glaff,  également  convexes  des  deux  côtés,  & 
nous  donnerons  à  chacun  une  ouverture  dont  le  dia¬ 
mètre  foit  égal  à  la  moitié  de  fa  diflance  focale. 

Or  le  plus  haut  degré  de  perfe&ion,  auquel 
nous  tacherons  de  porter  cette  efpèce  de  lunette , 
confifte  en  ce  qu’au  lieu  d’un  verre  objeélif  fimple, 
nous  emploierons  nôtre  objeélif  parfait  compofé  de 
trois  lentilles,  dont  la  fécondé  eft  de  Flint-Gtaff ,  la 
première  &  troifième  étant  de  Crown  -  Glaff ;  & 
nous  tiendrons  compte  comme  jusqu’ici,  de  leurs  di- 
flances  entre-eux,  qui  doivent  toujours  très  foigneu- 
fement  être  obfervées. 

M 

Nous  mettrons  donc  dévan t  les  yeux  plufîeurs 
dévis  de  telles  lunett.s,  en  commençant  par  des 
grofTiffemens  plus  petits  ,  d’où  nous  monterons  jus¬ 
qu’à  celui  de  300  fois.  Nous  exprimerons  comme 
jusqu’ici  les  méfures  en  pouces  &  centièmes  parties 
de  pouces,  fans  en  déterminer  la  grandeur,  afin  qu’on 
puiffe  librement  les  augmenter  jusqu’au  double  ou 
même  au  de  là ,  félon  qu’on  le  jugera  à  propos. 
Mais  pour  l’ouverture  de  l’obje&if  on  fe  fervira  con- 
ftamment  du  pouce  du  pied  de  Londres,  qui  fournira 


I 


\ 


4$  ARTICLE  V 

déjà  un  aiïes  grand  degré  de  clarté,  mais  fi  l’on  en 
démandoit  encore  un  plus  grand ,  pour  conftruire 
des  lunettes  appellées  noélurnes,  on  n’auroit  qua 
augmenter  l’ouverture  de  i’objedif! 

Enfin  cette  efpèce  de  lunettes  nous  fournit 
encore  ce  grand  avantage:  qu’on  n’efl  pas  obligé  d’y 
employer  des  oculaires  fi  petits  comme  dans  l’ar¬ 
ticle  précédent,*  on  en  pourroit  même  augmenter  la 
grandeur  à  plaifir.  Mais  comme  cela  alongeroit  les 
inflrumens,  il  fuffira  de  donner  au  dernier  oculaire 
une  diflance  focale  d’environ  un  demi  pouce,  qui 
pourra  monter  jusqu’à  un  pouce  entier  dans  les  cas 
ou  l’on  efl  oblige  d’augmenter  les  méfures  préferites. 

t 

■  *  *  .  *  r 

Premier  Dévis. 

De  quatre  telles  lunettes  qui  groffiflènt  io, 
20,  30,  ou  40  fois  en  diamètre. 

Groffiffement. 


t.  f 

10 

'  20 

30 

40 

Tab.  IL  I.  L’objedif  fera 
compofé  de  trois  len¬ 
tilles,  dont  la  fécondé 
de  Fl.  &  la  première 
&  troifième  de  Cr. 
il  aura  fa  diflance  fo¬ 
cale  de  '  - 

2, 50 

0 

0 

c* 

ir\ 

7,  5o 

10,  00 

Le  diamètre""  de  fon 
ouverture  de  - 

0 

0 

O* 

«0 

0 

I,  20 

I,  60 

Voici 


ARTICLE  V. 


4P 


*  r  • 

Ai 


Grofîîffement. 


*>.  1  1  , 

. — L- *  --1-,  J  — 

Voici  la  Conftru&ion: 
i°.  La  première  len¬ 
tille  de  Cr.  &  con- 
Tcxe  aura  la  diflan- 

IO  1 

20 

30  f 

. 

:  r  - 

rce  focale  de  - 

I,  II 

2,  22 

3j  34 

Et  le  rayon  de  fa 

,  .  S  dévant  de 

2,  04. 

4,  17 

6,  30 

tderriere  de 

0,  84 

1,  66 

2,  48 

2°.  Du  milieu  de  cet- 

te  lentille  au  mi- 
-  lieu  de  la  fécondé 

J  • 

- 

la  diftance  de  - 
3°.  La  féconde  de  Fl. 

0,  0 6 

0,  11 

O,  17 

&  également  con- 

cave  des  deux  cô- 

tés,  aura  fà  diftan 

ce  de  foyer  de  - 
,  Et  le  rayon  de  fes 

0,  6  8 

1, 36 

2,  10 

faces  de 

o,79 

1, 58 

2, 36 

4*.  Du  milieu  de  cel- 

le  -  ci  au  milieu  de 

la  fiiivüite  la  diftan- 
,  ce  fera  de 

» 

j . ... 

0,  0 6 

0,11 

0,  17 

5°.  La  di fiance  fbca- 

1 

- 

le  de  la  troifièmei 
lentille  de  Cr.  & 

1 

egalement  convexe 

i 

j  fa  de  - 

1,  io 

G 

2,  20 

3,  30/ 

40 


4,  45 

'  i'i  -  f 

8,  43 
3,3o 

(  T  - 


O,  2& 


2,  6z 

3,  15 


O,  22 


OfT! 


Ci 

j  .  j  * 


4,4° 

Et 


50 


ARTICLE  V. 

n  Grofîiflement. 


IO 

20 

30 

40 

Et  le  rayon  de  Tes 
faces  de 

i,  17 

<  *  *• 

2,  3c 

3,  5e 

4,  66 

II.  La  difîance  de 
Tobje&if  au  fécond 
verre  de 

3, 25 

5,  6S 

8,  15 

to,  <5+ 

III.  Le  fécond  ver¬ 
re  de  Cr.  également 
convexe  aura  là  diftan- 

A 

ce  focale  de 

0, 75 

0,68 

0,  65 

o,6f 

Et  le  rayon  des  fès 
faces  de 

0,  79 

0,72 

| 

:  0,  cp 

0,  6$ 

IV.  La  diftance  en¬ 
tre  le  fécond  ôc  le 
troifîème  verre  de  - 

3>  9i 

3, 23 

3,  cm 

r 

2,  g6 

V.  Le  troifîème 
verre  de  Cr.  égale- 

f\  • 

;  ..  r.  •  v 

ment  convexe  aura  fà 
difîance  focale  de  - 

1,  5c 

ssL 

a 

ï,  35 

G  3 1 

I,  29 

Et  le  rayon  de  fès 
faces  de 

r,  59 

h  43 

I,  3i 

1,  37 

VI.  La  difîance  en¬ 
tre  le  troifîème ,  & 
le  quatrième  de 

2,  IC 

i,  94- 

1,  9c 

1,  87 

VIL  Le  quatrième 
verre  de  Cr.  &  éga¬ 
lement  convexe  aura  fa 
diftance  focale  de  - 

0, 51 

0,  51I 

0, 5 1 1 

0,  Si 

Et 

/ 


/ 


ARTICLE  *V.  U 

\ 

Groftiffement. 


IO 

20 

30 

40 

Et  le  rayon  de  1  une 
6c  de  l’autre  face  de  - 

. 

o,  54 

0,  54 

o,  54 

0,  54 

VIII.  La  diftance 
de  ce  verre  à  l’oeil  de 

O 

G) 

o,  34- 

“  *  9  »  (T  ,* 

o,  34- 

0,  3+ 

IX.  Le  diamètre 
du  champ  apparent  de 

4°,  14' 

2°,  7  'i 

1°,  22  1 

i°,  i' 

X.  La  longueur  de 
la  lunette  de 

9,  78 

II,  52 

13,  94 

U,  4» 

Second  Devis. 

De  deux  lunettes  qui  groffiflènt  50  &  75  fois 

en  diamètre. 

Groffiffement. 


ri 

i  ‘Ju^Oî 

5o 

75 

I.  L  objectif  aura  donc  ici  là  di¬ 
stance  de  foyer  de  - 

12,  50 

* 

18, 75 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 

2,  OO 

3, 00 

Voici  la  Conftru&ion: 
i°.  La  première  lentille  de  Cr.  6c 
convexe ,  aura  là  diftance  focale 
de  -  -  - 

5,  57 

8,  35 

Le  rayon  de  fa  face 
de  ^  devant  de 

10,  52 

J 5,  84 

C  derrière  de  -  - 

o 

M 

rs 

* 

6,  14 

2°.  Du  milieu  de  celle  -  ci  au  mi¬ 
lieu  de  la  féconde  la  diftance  fe¬ 
ra  de 

O,  2  8 

0,  48 

G  a 

3.  La 

52  ARTICLE  V. 

CroflîfTemcnt. 


r\  ï  S  r,  •  -  1  «*.  n  fh  T 

5o 

75 

3°.  La  féconde  de  FL  &  également 

.  ?  •  *T 

concave,  aura  là  diflance  focale  de 

3,  15 

5,  09 

Et  le  rayon  de  lès  faces  de 

3,94 

5,  9i 

4°.  Du  milieu  de  cette  lentille  au 

milieu  de  la  troifième ,  la  di- 

fiance  fera  de 

0,  2  8 

o,  4a 

5°.  La  diflance  focale  de  cette 

troifième,  qui  eft  de  Cr.  &  éga- 

ci,  c..,. 

lement  convexe,  fera  de 

5,  5° 

8,  2  5 

Et  le  rayon  de  fes  faces  de  - 

5,  83 

S,  75 

IL  La  diflance  de  l’objeétif  au 

• 

fécond  verre  de 

1 3»  î4 

xp,  3* 

III.  Le  fécond  verre  de  Cr.  égale- 

ment  convexe  aura  fa  diflance  focale 

de  -  '  - 

o,  6 4 

O, 

Et  le  rayon  de  fes  Lices  de 

o,  68 

o,  «7 

IV.  La  diflance  entre  le  fécond 

&  le  troifième  verre  de 

2,  91 

2,  84 

V.  Le  troifième  verre  de  Cr.  & 

également  convexe  aura  fa  diflance 

focale  de  -  -  -  - 

I,  28 

I,  2$ 

Et  le  rayoïl  de  l’une  &  de  l’autre 

** 

face  de  - 

I,  35 

D  33 

VI.  La  diflance  entre  le  troifième 

&  le  quatrième  de 

i,  So 

77 

Vil.  Le  quatrième  de  Cr.  &  éga- 

r  ,  - 

lement  convexe  aura  fa  diflance  focale 

| 

de  1  -  -  -  - 

o,  5i  1 

0, 51 

•  ;  -  -  -  r. 

Et 

X 


ARTICLE  V.  53 

GroffilTement. 


c“  ï  ,  C  0 

50 

75 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre 

■  ■ 

V  •  #1 

face  de  -  - 

0, 5+ 

0,  54 

■  VIII.  La  diftance  de  ce  verre  à 

l'oeil  de  -  -  - 

0, 34 

0,  34 

IX.  Le  diamètre  du  champ  appa- 

49 1 

»  1 

33y 

rent  de  - 

X.  La  longueur  de  la  lunette  de  - 

19, 02 

25>  $9 

Troijième  Devis. 

‘UH'bÜb  I 

4  .  % 

De  deux  autres  lunettes  qui  groffiffent  ioo 

&  150  fois  en  diamètre. 

GroflilTement. 

100 

ISO 

I.  L’obje&if  aura  donc  ici  fa  di- 

>  Y  ' 

ftance  focale  de  - 

25,  00 

37,  50 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 

4, 00 

00 

Voici  fa  Conftru&ion 

i°.  La  première  lentille  de  Cr.  & 

convexe  ,  aura  la  diftance  focale 

de  -  «■  — 

11,  14 

16,  71 

Et  le  rayon  de  là  face 

c  devant  de 
\  derrière  de 

21,  16 

31,  79 

8,  19 

12,  27 

2*.  Du  milieu  de  cette  lentille  au 

milieu  de  la  fécondé  la  diftance 

lera  de  - 

0, 56 

0,  *4 

G  2 

3°.  La 

( 


54- 


ARTICLE  V. 


GrofTifïement. 


IOO 

150 

3°,  La  [féconde  lentille  de  Fl.  & 
également  concave  de  deux  côtés 
aura  fa  diftance  focale  de  - 

6,  30 

10, 19 

Et  le  rayon  de  fes  deux  faces 
de 

7,88 

11,  82 

4°.  Du  milieu  de  cette  lentille  au 
milieu  de  la  troifième  foit  la  di¬ 
ftance  de  -  -  ,  - 

o,  5  6 

0, 84 

5°.  La  diftance  focale  délia  troifiè¬ 
me,  qui  eft  de  Cr.  &  également 
convexe,  fera  de 

I  I,  oi 

i<5,  51 

.  Et  le  rayon  de  fes  deux  faces  de 

II,  67 

•7,  5® 

II.  La  diftance  de  i’obje&if  au  fécond 
verre  de 

25,^3 

38,  12 

III.  Ce  fécond  verre  de  Cr.  & 
également  convexe  aura  fà  diftance 
focale  de  -  - 

0,  63 

O,  62 

Et  le  rayon  de  fes  faces  de 

0,  67 

0,  66 

IV.  La  diftance  entre  le  fécond  & 
le  troifième  de  -  - 

2,  82 

2,78 

V.  Le  troifième  verre  de  Cr. 
&  également  convexe  aura  fà  diftance 
focale  de  ----- 

27 

13  25 

Et  le  rayon  de  (es  deux  faces  de  - 

1, 33 

1,  32 

VI.  La  diftance  entre  le  troifiè¬ 
me  &  le  quatrième  doit  être  de 

i,  77 

1,  7  6 

VIL 

N 


ARTICLE  V.  5 

G  roflî  (Terrien  t. 


100 

150 

VII.  Le  quatrième  verre  de  Cr. 

également  convexe,  aura  la  diftance 

, 

focale  de  -  -  - 

0,  51 

o,  SI 

Le  rayon  de  lune  &  de  l’autre  fa¬ 
ce  de  -  - 

54 

0,  54 

V1IL  La  diftance  de  loeil  de  - 

o,  34- 

Or  34 

IX.  Le  diamètre  du  champ  appa¬ 
rent  de 

m! 

X.  La  longueur  de  la  lunette  de 

32,  24 

45,  S® 

Quatrième  Devis. 

De  deux  autres  lunettes  qui  groffiflênt  200 
&  300  fois  en  diamètre. 

Groffiflèmenf. 


r  «j  f  ----- 

» 

200 

300 

I.  L’objedif  toujours  compofé  de 

trois  lentilles,  aura  la  diftance  focale 
de  ■  - 

50,  OO 

75,  00 

Et  le  diamètre  de  Ion  ouverture  de 

8,  00 

12,  OO 

Voici  là  Conftrucftion 

0 

3°.  La  première  lentille  de  Cr.  eft 

convexe ,  elle  aura  fa  diftance 
focale  de  -  -  - 

22,  82 

33,  42 

Et  le  rayon  de  la  face 

,  c  dévant  de  -  - 

e  l  derrière  de  • 

42,  52 
16,  34 

78 

24,  5* 

Y  ï  :  V  ■  - 

2.  Du 

Groiïïflfemcnt. 


200 

300 

a*.  Du  milieu  de  celle-ci,  au  mi- 

.  . 

- 

lieu  de  la  fuivante  la  diftance  le- 

•• 

ra  de  - 

I,  13 

1,  <Sp 

3®.  La  fécondé  de  Fl.  &  également 

concave  ,  aura  fa  diftance  focale 

- 

,  de 

13,  59 

20,  38 

Et  le  rayon  de  fes  deux  faces  de 

15,  77 

23,  65 

4°.  Du  milieu  de  la  féconde  au  mi- 

v 

lieu  de  la  troifième  la  diftance 

fera  de  -  -  -  - 

G  13 

1,  6ÿ 

La  diftance  focale  de  la  troi- 

fième  lentille  qui  eft  de  Cr.  & 

également  convexe,  de  -  -  - 

22,  02 

33,  03 

Et  le  rayon  de  fes  faces  de 

*3,  3  + 

35,  01 

IL  La  diftance  de  lobje&if  au  le- 

cond  verre  de  - 

5o,  6 2 

75,  <5 a 

III.  Le  fécond  verre  de  Cr.  éga- 

-r 

lement  convexe  aura  la  diftance  fb- 

cale  de  -  - 

o,  62 

0,  6 a 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre 

, 

»  , 

face  de  - 

0,  66 

0,  66 

IV.  La  diftance  entre  le  fécond 

verre  Çc  le  troifième  de 

G  77 

2,  75 

:V.  Ce  troifième  verre  de  Cr.  & 

également  convexe  aura  fa  diftance 

focale  de  _  -  -  - 

r,  a5 

r,  24 

Et  le  jrayon  des  deux  faces  de  ,r 

1,  3* 

1, 31 

a  <  i* 

VI.  La 

ARTICLE  V. 


57 


VI.  La  di fiance  entre  ce  troifiè- 
me  verre  &  le  fui  van  t  fera  de  - 

VII.  Le  quatrième  verre  de  Cr. 
&  également  convexe  des  deux  côtés 
aura  la  di /lance  focale  de 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre 
face  de  - 

VIII.  La  diftance  de  l’oeil  de 

IX.  Le  diamètre  du  champ  appa: 
rent  de 

X.  La  longueur  de  la  lunette  de 


Grofîiftement. 

200 

1  3oo 

1,  7  <5 

h  75 

0,  5  i 

0,  5i 

O,  54 

0,  3  + 

0,  54 
o,  34 

I  2  i 

5  8,  88 

8' 

85,  53 

Dans  cette  efpèce  de  lunettes  il  eft  bien  ré- 
marquable,  que  les  petits  grolhfTemens  démandent 
line  longueur  à  proportion  beaucoup  plus  grande 
que  le»  grands  groffilTemens;  par  exemple  pour  groffir 
dix  fois  la  longueur  de  la  lunette  eft  9>  7  S  pouces,  pen¬ 
dent  que  pour  groflir  vingt  fois  la  lunette  n’a  que  11,52 
pouces  de  longueur,  ce  qui  n’cft  que  de  1,  74  pouces 
plus  long,  il  en  ft  de  même  du  grolfiffement  de  trente 
fois,  qui  ne  furpaffe  pas  encore  de  2*  pouces  celui 
de  vingt  fois.  Or  pour  les  objets  terre  ftres  un 
grodîff  ment  de  trente  fois  eft  déj.i  très  confiderable, 
de  forte  que  pour  l’ulage  ordinaire  il  feroit  très 
commode  d’avoir  line  telle  lunette  ,  qui  ne  feroit 
pas  encore  de  14  pouces,  &  fi  l’on  voulait  doubler 
les  méfures  pour  mieux  réuflir ,  on  auroit  une  lu- 

H  nette 


ARTICLE  V. 


55 

nette  cb  deux  pieds  &  quatre  pouces  environ  qui 
nous  rendroit  ce  fervice ,  ce  qui  furpaiïéroit  (ans 
doute  tout  ce  qu’on  a  fait  jusqu’ici  dans  cette  vüe  • 
&  peut  être  fufîifa  t’il  d’augmenter  les  rnéfures  pré- 
ferites  de  leur  moitié,  d’où  l’on  obtiendroit  une  lu¬ 
nette  d’environ  i  J  pieds,  qui  feroit  encore  plus  com¬ 
mode  Et  fi  l’on  vouloit  fe  fervir  d’une  lunette 
de  3  pieds,  on  pourroit  s’en  promettre  un  groffiffe- 
ment  de  cent  fois,  &  partant  au  moins  de  cinquan¬ 
te  fois  s’il  feroit  necefiaire  de  doubler  les  mefurcs  ; 
&  fi  dans  ce  cas  ou  vouloit  aufti  doubler  l’ouver¬ 
ture  de  l’obje&if,  le  degré  de  clarté  luffiroit  pour 
réconnoître  encore  les  objets  pendant  le  crepufcule. 

t  t  •  -  >  ‘  * 
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ART.  VI 


ARTICLE  VI. 

De  la  perfection  d’une  autre  espèce 
de  lunettes  terreftres,  compofées 
auffi  de  5  verres. 


■  ettc  elpèce  de  lunettes  répréfente  les  objets 
auffi  debout,  comme  celle  de  Article  précé-' 
dent,  &  n’en  différé  que  par  un  autre  arrangement 
des  verres  oculaires,  dont  le  fécond  eft  encore  placé 
devant  le  foyer  de  l’objedif  à  une  diftance  que  nous 
marquerons  dans  les  dévis  fuivans.  Or  pour  placer 
le  troifième  verre,  on  mettra  au  lieu  de  Tobieffif 
un  objet  quelcon  que,  &  on  observera  dans  une  cham¬ 
bre  noire  l’image  répréuntée  par  le  fécond  verre, 
&  ce  fera  l’endroit  ou  l’on  doit  fixer  le  troifième 
verre.  Ce  verre  rend  un  fervice  très  cônfidérable  dans 
ïa  conflrudion  de  ces  fortes  de  lunettes:  vû  qu’il  ne 
demande  qu’une  ouverture  extrêmement  petite,  fans 
que  le  champ  apparent  en  fouffre  la  moindre  dimi¬ 
nution  ;  il  tiendra  donc  suffi  lieu  d’un  diaphragme 
qui  exclud  entièrement  tous  les  rayons  étrangers, 
ce  qui  coutribüe  très  cônfidérable  ment  à  rendre  la 
répréfentation  d’autant  plus  diftinéïe. 


H  2 


Peur 


6  o 


ARTICLE  VI. 


/ 


Pour  faciliter  le  calcul  que  le  développement 
de  cette  efpèce  de  lunettes  demande  ,  nous  lommes 
obligés  de  rcgîer  nos  devis  (ur  d’autres  groffilT  mens 
que  jusqu’ici  ,  en  les  expriment  par  des  nombres 
quarrés. 

Premier  Devis \ 

De  deux  lunettes  qui  groiïiiïent  1 6  &  36  fois 

en  diamètre. 

Grofîiffèment. 


jaî>  î.  Nôtre  objedlif  compole  de  trois 
Fig.  p.  lentilles,  dont  la  première  &  la  troi- 
fième  de  Cr.  &  la  fécondé  de  FL 
aura  fa  diflance  focale  de 
Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 


Voici  la  dilpolition  des  lentilles: 
i°.  La  première  de  Cr.  &  convexe 
aura  fa  diflance  focale  de  - 
Et  le  rayon  de  fa  face 
devant  de 
derrière  de  - 

.  Du  milieu  de  celle-ci  au  mi¬ 
lieu  de  la  fuivante  la  diflance  fe- 


de 


ra  de  - 

3°.  La  fcconde  de  Fl.  &  égale¬ 
ment  concave  aura  fa  diflance  fo¬ 
cale  de 


16 

\  #  * 

4,  Oo 

9,  00 

0,  64 

1,  4-f 

1,  78 

4,  ox 

2,  23 

6,  07 

I,5S 

3,  27 

0,  09 

0 

s» 

n 

© 

I,  05 

2,  4  S 

Et 


Ft  le  rayon  de  l’une  &  de  Tau- 
tre  face  de 

4‘\  La  diftance  entre  îe  milieu  de 

cette  lentille  &  de  la  faisante  de 

.  •#  .  ...  .•  . .  .  . 

5°  La  diftance  fbcaie  de  la  troi- 
fième  lentille  de  - 
Et  le  rayon  de  Tes  deux  faces  de 

II.  La  diftance  de  l’objcdtif  au  fé¬ 
cond  yerre  de 

Ou  bien  on  mettra  le  fécond  verre 
devant  le  foyer  de  l’objetftif  à  la 
diftance  de  -  -  - 

III.  Le  fécond  verre  de  Cr.  aura 
fa  diftance  de  foyer  de 

On  le  fera  convexo  -  plane , 
le  rayon  de  fi  face  de  devant  étant 
de  -, 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 

IV.  La  diftance  du  fécond  verre 
au  troifième  de 

V.  Le  troifième  verre  de  Cr.  au¬ 
ra  fi  diftance  focale  de 

On  fera  ce  verre  également  convexe, 
le  rayon  de  chaque  face  étant  de  * 
Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 
Vi.  La  diftance  du  troifième  ver¬ 
re  au  quatrième  de 


Grouillement. 

16 


r,  26  2,  $* 

\  .  r 

O,  O 9  O,  20 

I>76  3,  9<î 

i,  87  4,  20 

3,  23  7,  8S 


o,77  *,*$ 

O,  66  1,  1  $ 


0,35  3,  6t 

o,  sp  o,  37 

0  ^ 

c,  83  r,  34* 

o,  36  o,  57 

O,  38  O,  60 
o,  16  o,  24 

i,6»  27  49 


ARTICLE  VI. 


6% 

Groflîflement. 


V,.-'  1  C4'  » 

1 6 

3<5 

VIL  Le  quatrième  verre  de  Cr. 
également  convexe  aura  fa  diftance 

focale  de 

. 

0,  6+ 

0,  71 

Et  le  rayon  des  deux  faces  de 

o,  6  8 

.0,  7  5 

Le  diamètre  de  foh  ouverture  étant 
de 

O,  32 

o,  stf 

C’eft  à  dire  au(Ti  grande  qu’il  puifle 

la  foiiifnr,  ce  qu’on  doit  entendre  de 

»  * 

tous  les  oculaires. 

VIII.  La  diftance  du  quatrième 
verre  au  cinquième  de 

0,  25 

0,  2 6 

IX.  Le  cinquième  verre  de  Cr. 
également  convexe  aura  fa  diftance 
focale  de 

0 

s# 

O 

1  0,  52 

Et  le  rayon  de  fes  faces  de 

0,  5.3 

O,  5  5 

X.  La  diftance  de  ce  verre  à  l’oeil 
de  -  -  -  -  - 

O,  31 

c,  30 

XI.  Le  diamètre  du  champ  appa- 

1°,  2  2  1 

rent  de 

-  r  ,  *  <  i  î  •  j  <  ■  '  j  c  i r 

2%  5  2 ' 

Xil.  La  longueur  de  la  lunette 

de  - 

6,50 

12,  8+ 

VI 


f  >  /vîfj}T!)tOO 


Second 


ARTICLE  VL  03 

Second  Devis. 

« , 

De  deux  autres  lunettes  qui  groffiffeot  64 
&  100  fois  en  diamètre. 

r  i  -  Groffiflement. 


6a. 

roo 

T.  L’objeétif  comparé  de  trois  len¬ 
tilles,  aura  donc  ici  la  diltance  de 

J  «  *  * 

•  »  »  0  \ 

foyer  de 

1 6,  00 

fr> 

0 

Q 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 

2,  s 6 

4, 00 

Voici  lit  Conftru&ion  : 

'  \ 

i*.  La  première  lentille  de  Cr.  & 

convexe  aura  la  diltance  focale 

( 

•  de 

7,  13 

II,  14 

Et  le  rayon  de  la  face 

•  iJ  .Ai 

çje  S  devant  de 
c  derrière  de 

£°.  Du  milieu  de  celle-ci  au  mi¬ 

I  I,  60 

iB,  $4 

5,  61 

S,  61 

lieu  de  la  fui  van  te  la  diltance 

fera  de  -  -  - 

3*.  La  fécondé  de  Fl.  &  également 

0,  3 6 

0, 57 

■  .*«  !  i  ’  0  i 

concave  des  deux  côtés  aura  la 

diltance  focale  de 

—  « 

4,  35 

<5,  80 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’au¬ 

tre  face  de 

4.*.  La  diltance  de  cette  lentille  à 

5,  04 

7,85 

la  troilième  de 

0,  36 

57 

5°.  La  troifième  de  Cr.  &  convexe 

f  1  S  u  »  v 

i  1  J  4 

egalement,  aura  fa  diltance  fbca 

ï  !  f 

le  de  -  -  - 

7,  05 

I  I,  01 

Et 

/ 


ARTICLE  Vf. 


1 


l  \ 

Groftîfïèment. 

6  4 

iOQ 

Et  le  rayon  de  fes  deux  faces 
de  - 

7,  47 

£  1,  67 

11.  La  diftance  de  l’objeéïif  au  fé¬ 
cond  verre  de 

14,  47 

^3,  09 

Ou  bien  on  mettra  le  fécond  dévant 
le  foyer  de  i’obje&if  à  la  diftance  de  - 

i,  53 

I,  92 

II i.  Le  fécond  verre  de  Cr.  aura 
fi  diftance  focale  de 

I,  65 

2>  1 5 

On  le  fera  convexo  -  plane,  le  rayon 
de  la  face  de  dévant  étant  de 

o,  87 

1,  14 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 

O,  4  5 

0,  51 

IV.  La  diftance  du  fécond  verre 
au  troiftème  de 

i,  85 

2, 37 

V.  Le  troiftème  verre  de  Cr.  au¬ 
ra  fi  diftance  focale  de 

0,  79 

i,  01 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre 
face  de  - 

0,  83 

1, 07 

Le  diamètre  de  fon  ouverture  étant 

de 

0,  3~ 

0, 40 

VI.  La  diftance  du  troiftème  ver 
re  au  quatrième  de  -  - 

3, 3* 

4,  z6 

Vil.  Le  quatrième  verre  de  Cr. 

&  également  convexe,  aura  fti  diftan- 

*  - 

ce.  focale  de 

0, 75 

0,  77 

Et  le  rayon  des  deux  faces  de 

o,  79 

O,  82 

Le  diamètre  de  fon  ouverture  étant 
de ,  •*  ' 

0, 37 

0,  38 

VIII. 


y) 


Grofîîfîement. 


.  <  # 

100 

> 

VIII.  La  diftance  du  quatrième 

verre  au  cinquième  fera  de 

0, 27 

0,  27 

IX.  Le  cinquième  verre  de  Cr. 
également  convexe,  aura  fa  diftance 

de  foyer  de  - 

0,  5  + 

0,  5+ 

Et  le  rayon  de  fes  faces  de  - 

0,  57 

57 

X.  La  diftance  de  ce  verre  à  l’oeil 

de  y  - 

O 

V» 

G) 

0 

0,  30. 

XI.  Le  diamètre  du  champ  appa¬ 
rent  de  - 

48' 

31 1 

XII.  La  longueur  de  la  lunette  de 

21, 35 

3  2.,  00 

Troijïème  Devis, 

De  deux  lunettes  qui  groffiflent  144  &  196 

fois  en  diamètre. 

GroffiiTt  ment. 


L  L’objeètif  aura  donc  ici  fâ  di¬ 
ftance  focale  de  - 

Et  le  diamètre  de  fbn  ouverture  de 
Voici  la  Conftru&ion  de  Tes  lentilles: 
i3.  La  première  lentille  de  Cr.  & 
convexe  ,  aura  'fa  diftance  focale 


de 

Et 

de 


le  rayon  de  Ci  face 
c  devant  de 
l  derrière  de  - 

I 


144. 

I96  r 

36,  00 

49,  00 

5)  7<5 

7,  «+ 

r  6",  04 

2T,  83 

k 

27, 78 

39,  21 

12, 25 

i(5,  8(5 

2°.  Du 

J 


'  .  ■  •  ,  -  ,  r  •  ‘  .  . 

>  »  '  .  #  • 

•  * 

*  -  *  \ 


66  ■  ARTICLE  VI. 


Groffiflement; 


.  vu  i  j  .  I 

.  t  lu  .  i  _  | 

144 

1 96 

a*.  Du  milieu  de  celle-ci  au  mi- 

lieu  de  la  fécondé  la  diftance  fe¬ 
ra  de  -  -  » 

o,  8  i 

\JF  'W 

1,  !3 

3°.  La  féconde  lentille  de  FL  & 

également  concave  aura  fa  diftan¬ 
ce’  focale  de 

9>  79 

13,  57 

Et  le  rayon  de  les  faces  de  - 

il,  35 

i5,  75 

4°.  La  diftance  de  cette  lentille  à 

- 

la  troifième  de 

o,  8 1 

1,  13 

5°.  La  troifième  de  Cr.  &  égale¬ 
ment  convexe  aura  fà  diftance 

focale  de  - 

>5,  85 

2b  99 

Et  le  rayon  de  fes  faces  de 

l6,  80 

*3,  31 

II.  La  diftance  de  l’objeélif  au  fécond 

*  Terre  de  -  - 

33,  7o 

4*5,  31 

Ou  l’on  le  mettra  dévant  le  foyer  de 

Tobjetflif  à  la  diftance  de 

2, 30 

2,  <5p 

111.  Le  fécond  verre  de  Cr.  & 

convexo- plane  aura  fa  diftance  focale 
de  -  - 

2,  66 

3,  i<* 

Et  le  rayon  de  la  face  de  dévant  de 

1, 41 

1,  6  8 

Le  diamètre  de  fou  ouverture  de  - 

0,  58 

0, 65 

IV.  La  diftance  du  fécond  verre 

au  troifième  de  -  - 

2,88 

3,  39 

V.  Le  troifième  verre  de  Cr. 

aura  fà  diftance  focale  de 

1,  23 

45 

Et 

«7 


ARTICLE  Vf. 

’  «  »  y  _  , 

GrofTiiïement. 


144 

196 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre 

face  de  -  -  -  -  ; 

i,  30 

I,  54 

Le  diamètre  de  1’ouverture  de  - 

o,  48 

0,  5  6 

VI.  La  diftance  de  ce  verre  au 

\  - 

quatrième  de 

5, 14 

6,  02 

Vil.  Le  quatrième  verre  de  Cr. 

aura  fa  di fiance  focale  de 

0, 79 

0,  80 

On  le  fera  également  convexe,  le 

rayon  de  chacune  de  fes  faces  étant 

de 

0,  84 

0, 85 

Et  le  diamètre  de  l’ouverture  de  - 

0,  39. 

0 

es 

0 

VIII.  La  diftance  de  ce  verre  au 

;  {  )  +  - .  v  ... 

.  JL 

cinquième  de  - 

0,  27 

0,  28 

IX.  Le  cinquième  verre  de  Cr. 

# 

également  convexe  aura  là  diftance 

focale  de  -  -  -  *  - 

O.  54 

O,  $6 

Et  le  rayon  des  deux  faces  de  - 

O,  57 

0,  59 

X.  La  diftance  de  ce  verre  à  l’oeil 

de  .  - 

0,  30 

0, 2  p 

XL  Le  diamètre  du  champ  appa- 

rent  de 

2  2  1 

1 61 

XII.  La  longueur  de  la  *  lunette 

X 

de  -  -  -  -  - 

V  a 

é  *  4  .  y  *  t 

l  ‘  *  \  •  V  *>  ‘  . 

*  *  L  ..  r  ^  y  \  3  i  \  4  '  '*> 

44,  72 

• 

59,  <>8 

ç 
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ARTICLE  VL 


Quatrième  Dévh\ . 

De  deux  lunettes  qui  graffiflènt  256  &  324 

fois  en  diamètre. 

Groiïiffemcnto 


I.  L’obje&if  aura  ici  fa  diftance 
focale  de  - 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 
Voici  fa-  Conftru&ion 
i°.  La  première  de  Tes  lentilles  de 
Cr.  <5 c  convexe,  aura  fa  diftance 
focale  de  -  ■  * 

Et  le  rayon’  de  fa  fit  ce 
,  ç  dé  van  t  de  -  - 

l  derrière  de  - 

a\  Du  milieu  de  celle-ci,  au  mi¬ 
lieu  de  la  fui  van  te  la  diftance  fe¬ 
ra  de  -  -  <  - 

3°.  La  fécondé  lentille  de  FL  & 
également  concave ,  aura  fa  di- 
fiance  focale  de  - 
Et  le  rayon  de  fès  faces  de 
4°.  La  diftance  entre  le  milieu  de 
cette  lentille  ôc  celui  de  la  fui- 
vanfe  fera  de  - 
5°-  La  troifième  de  Cr.  &  égale¬ 
ment  convexe ,  aura  fa  diftance 
focale  de  -  - 


i  25 6 

3-24 

00 

LO,,  24 

81..  00 

12.,  96 

i 

28,  51 

3é?,  08’ 

$o%  7 <> 

”21,  5  î 

<54,  80 

O  ' 7  T 

45 

> 

i,  83 

17,  40' 
20,.  iS 

•  -  '  */ 

22,.  12 

25,  5% 

L  45 

r,  8® 

28,  1 8 

35,  <?7 

Et 

ARTICLE  VI.  <r9 

Groffiflèment. 


z$6 

324 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  fan 
tre  face  de  - 

2 p,  88 

37,  81 

11.  La  diftance  de  f  objectif  au  fé¬ 
cond  verre  de  -  ;  - 

6o.  94. 

77,  SS 

Ou  bien  on  mettra  le  fécond  verre 
devant  le  foyer  de  lobje&if  à  la  di- 

♦  , 

fiance  de  y  - 

3,  07 

3,4S 

III.  Le  fécond  verre  de  Cr.  aura 
fa  diftance  focale  de 

3»  67 

4,  1$ 

On  fora  ce  verre  convexo- plane,  le 
rayon  de  fà  face  de  dévant  étant  de 

*i94 

2,  21 

Et  le  diamètre  de  fôn  ouverture  de 

0,71 

-  0,77 

IV.  La  diftance  du  fécond  verre 
au  troiftème  de  -  - 

3,  9° 

4>  4* 

V.  La  diftance  focale  du  troiftème 
qui  eft  de  Cr.  de  - 

1,57 

r,  S> 

On  le  fera  également  convexe ,  le 
rayon  de  fa  face  de  dévant  étant  de 

77 

2,  OO 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture 
de 

0,  64 

0,  78 

VI.  La  diftance  du  troiftème  verre 
au  quatrième  de  - 

<>,  *9 

7,  7* 

VII.  Le  v quatrième  verre  de  Cr. 
également  convexe,  aura  fa  diftance 
focale  de  - 

O,  8l 

0,  82 

Le  rayon  des  -deux  faces  dev  - 

0,  8 6 

0, 87 

Et  le  diamètre  de  fon  ouverture  de 

o,  40 

o,4* 

I  s 
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ARTICLE  VI. 


«X. 


GroflifTement. 


VIII.  La  diftance  du  quatrième 
verre  au  cinquième  de  - 

IX.  Le  cinquième  verre  de  Cr. 

aura  fa  diftance  focale  de  -  - 

Et  le  rayon  de  l’une  &  de  l’autre 
face -de  -  ; 

X.  La  diftance  de  ce  verre  à  l’oeil 

de  -  -  -  -  - 

XI.  Le  diamètre  du  champ  appa¬ 
rent  de 

XII.  La  longueur  de  la  lunette 

de  - 


256 

o,  aS 
o,  56 

O,  59 
o,  29 

76,  65. 


324 


o,  28 
o,  $6 

o,  59 

o,  29 

IOi 

95,  79 


Les  ouvertures  que  nous  avons  affignées  ici  au 
fécond  &  au  troisième  verre,  ne  fervent,  qu’a  répan¬ 
dre  le  même  dégré  de  clarté  partout  le  champ  ap¬ 
parent,  &  partant,  puisque  cette  circonftance  eft  fort 
peu  importante  ,  rien  n’étant  plus  aîfé  ,  que  de 
porter  les  objets  fucceflivement  vers  le  milieu  du 
champ,  où  la  clarté  fera  toujours  très  confidérable  , 
on  pourra  réduire  :  l’ouverture  du  fécond  verre 
jusqu’à  la  moitié  ,  fans  que  le  champ  apparent  en 
fouffre  la  moindre  diminution.  Qr  pour  le  troifième 
verre,  qui  ne  contribue  rien  du  tout  à  l’augmen¬ 
tation  du  champ  apparent  :  on  en  pourra  diminuer 
l’ouverture  bien  au  de  là  de  la  moitié  &  même 

prèsqu’à  rien  ,  ce  qui  procurera  le  grand  avanta- 

-  W  î-  ge 
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ARTICLE  VI.  7i 

v  /  ....  « 

ge  que  tous  les  rayons  étrangers  feront  écartés,  de  forte, 
que  cette  lentille  puiffe  être  régardée  comme  le  plus 
propre  diaphragme  deftiné  à  ce  but.  Mais  les  deux 
derniers  verres  produifent  par  leur  ouverture  tout 
le  champ  apparent  que  nous  avons  indiqué  dans  ces 
dévis  :  ôc  partant  ces  verres  doivent  toujours  être 
également  convexes  des  deux  côtés  ,  pour  reçevoir 
la  plus  grande  ouverture,  dont  le  diamètre  pourra 
bien  être  mis  à  la  moitié  de  la  diftance  focale  de 
chacun.  Au  refte  comme  ces  deux  derniers  verres 
enfemble  tiennent  lieu  de  l’oculaire,  il  eft  bon  de 
les  enchaflêr  dans  un  petit  étuis  mobile,  pour  qu’on 

les  puiffe  ajufter  à  la  conllitution  de  chaque  oeil. 

-  « 

Par  rapport  à  la  circonftance  mentionnée  du 
troifième  verre  :  il  femble  que  cette  efpèce  de  lunet¬ 
tes  mérité  quelque  préférence  fur  celle  de  l’article 
précédent,  par  ce  que  que  le  champ  apparent  fe  trou¬ 
ve  ici  très  confidérablement  plus  grand,  &  que  les  lu¬ 
nettes  deviennent  auffi  un  peu  plus  courtes  que  celles 
de  l’efpèce  précédente.  Mais  il  finit  aulfi  avouer  que 
l’exécution  de  cette  dernière  efpèce  eft  plus  délicate, 
&  démande  beaucoup  plus  d’adrelfe,  à  caufe  du  troi- 
fième  verre  ,  dont  la  confufion  dévient  bien  plus 
confiderable  que  dans  les  articles  précédens,  laquelle 
doit  par  conféquent  être  détruite  par  le  verre  obje<ftif$ 
&  on  s’aperçoîvra  aîfement ,  que  la  conftru&ion  de 
la  première  lentille  fuppofe  ici  une  tout  autre  pro¬ 
portion  qu’auparavant. 


Donc 
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ARTICLE  VL 


Donc  puisque  toutes  les  lunettes  dont  on  s’eft 
fervi  jusqulci  peuvent  être  rapportées  à  quelqu’une 
des  efpèces  que  nous  venons  de  porter  au  plus  haut 
degré  de  perfection,  dont  elles  font  fufceptibles ;  il  fem • 
bîe  qu’on  ne  puiffe  plus  rien  délirer  fur  cette  im¬ 
portante  branche  de  la  dioptrique.  Tout  dépendra 
d’une  heureufe  exécution  de  toutes  les  méfures  que 
nous  venons  de  préfcrire. 


SUPPLE- 


* 


SUPPLEMENT. 


A . 

i  Après  avoir  achevé  ces  déterminations,  noos  te¬ 
nons  d’apprendre  par  le  dernier  volume  des  Mé¬ 
moires  de  l’Academie  Royale  des  Science»  de  Paris, 
qu’il  y  a  une  certaine  efpèce  de  Flmt-GIaJf  dont  la 
réfradion  fe  trouve  en  raifon  de  160  à  100  Ôc  la 
difperfion  par  rapport  au  Crown  -  Glajj'  comme  309 
à  178;  donc  puisque  ce  rapport  eft  beaucoup  plus 
fort  que  celui  que  nous  avons  fiippofe  dans  nos  cal¬ 
culs  :  on  gagnera  toujours  très  confidérablement  en 
employant  des  objedifs  compofés  de  cette  efpèce  de 
verre,  au  lieu  de  ceux  dont  nous  nous  fommes  1er- 
tis  ci-deflus.  Pour  cet  effet  nous  ajouterons  ici  la 
conftrudion  d’un  tel  objedif,  pour  la  diliance  focale 
marquée  par  1000,  qui  ne  caufera  aucune  confulion. 
En  voici  la  defeription:  cet  objedif  fera  com¬ 
pta  fe  de  trois  lentilles  dont  la  première  &  troilième 
de  Cr.  &  la  fécondé  de  cette  nouvelle  efpèce  de  Fi. 


s0.  La  première  lentille  de  Cr.  êc  convexe 
aura  fa  dillance  de  foyer  de  749. 

Et  le  rayon  de  là  face 

,  c  dévant  de  574. 
ae  3  ' 

^  derrière  de  12  8p. 

K 
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) 

2°.  L’efpâce  entre  le  milieu  de  celle  -  ci  6c 
le  milieu  de  la  fécondé  fera  de  3 S. 

3®.  La  fécondé  lentille  de  FL  &  également 
concave  aura  fa  diftance  focale  de  457. 

Et  le  rayon  de  l’une  <3c  de  l’autre  face 
de  549. 

40.  L’efpâce  entre  les  milieux  de  ces  deux 
lentilles  de  38. 

5°.  La  troifième  lentille  de  Cr.  &  également 
convexe  des  deux  côtés  aura  fa  diftance 
focale  de  569, 

Et  le  rayon  de  l’une  ôc  de  l’autre  face 
de  603* 

Cet  obje&if  pourroit  bien  fouftrir  une  ouverture 
dont  le  diamètre  feroit  de  274;  mais  fi  l’on  en  vou- 
loit  profiter  pour  raccourcir  d’avantage  les  lunettes, 
cela  demanderoit  des  calculs  particuliers;  cependant 
celles,  que  nous  avons  données  dans  les  articles  précé- 
dens  font  déjà  aftes  courtes,  de  forte  qu’on  n’aura 
pas  bwfbiii  de  récourir  à  ces  nouveaux  objectifs. 


— - 


ART.  VII. 
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ARTICLE 


De  la  perfèftion  des  micro'copes. 


es  meilleurs  microfcopes  qu’on  a  confirait  jus- 
•  qu’ici  font  encore  fujets  à  des  fi  grands  défauts, 
qu  on  a  lieu  d  etre  furpris,  que  les  plus  habiles  Ar- 
tifles  n’ont  pas  encore  réüfli  à  les  en  délivrer, 
pendant  qu’ils  ont  travaillé  avec  tant  de  fuccès  à 
la  perfection  les  lunettes.  D’abord  on  remarque  en 
général  dans  tous  les  microfcopes  ce  grand  définit: 
qu’ils  répréfentent  les  objets  avec  beaucoup  moins 
de  netteté  Sc  diftindtion  que  les  lunettes,  qui  feroient 
entièrement  réjettées,  fi  i  on  y  rémarquoit  un  fi  quand 
dégré  de  confufion,  qu’on  eft  quâfi  déjà  accoutumé  de 
foufrir  dans  les  microfcopes;  &  en  effet,  on  doit 
convenir,  que,  plus  on  augmente  le  groffiffement  des 
microfcopes,  plus  auffi  la  confufion  en  eft  augmen¬ 
tée,  au  point  qu’on  n’y  fauroit  presque  plus  rien 
diftinguer.  Les  deux  fources  de  toute  confufion,  dont 
l’une  eft  l’ouverture  de  la  lentille ,  &  l’autre 

la  différente  réfradtion  des  rayons,  concoûrent  éga¬ 
lement  à  rendre  enfin  infupportable  la  confu¬ 
fion  dont  les  microfcopes  répréfèntant  les  objets. 

Le  plus  fur  moyen  de  diminuer  cette  confufion,  fe- 

K  2  roit 


ARTICLE  VIL 


7* 

roit  fans  doute  de  rétrécir  l’ouverture  de  fobje&if; 
mais  alors  ou  perdroit  autant  fur  la  clarté,  qui  eft 
déjà  ordinairement  ft  petite  dans  les  grands  gros- 
fifiemens,  qu’il  eft  prèsqu’  impoftible,  de  diftinguer 
les  differentes  parties  des  objets  qu’on  veut  exa¬ 
miner. 

Enfuite  c’eft  auflî  un  très  grand  inconvénient 
de  tous  les  microfcopes,  fur  tout  des  fimples,  qu’on 
eft  obligé  d’y  approcher  au  tant  les  objets  pour  les  met¬ 
tre  au  foyer  de  lobje&if,  parce  que,  dès  qu’il  s’y  trouve 
la  moindre  inégalité,  il  eft  abfolument  impoftible,  d’y 
réconnoitre  les  points  qui  font  tant  foit  peu  éloignés 
du  foyer. 

Le  plus  fur  moyen  de  remédier  à  tous  ces 
défauts,  fera  fans  doute  tout  comme  dans  les  lunet¬ 
tes:  d’y  emploïer  des  objectifs  compofés  de  differen¬ 
tes  efpèces  de  verre  ,  &  pour  cet  effet  le  dernier 
objectif  où  nous  avons  introduit  la  nouvelle  efpèce 
de  Flint  -GlaJJ, \  qui  produit  une  plus  grande  disper- 
iïon  des  rayons  ,  nous  fournit  un  moyen  très  pro¬ 
pre,  à  porter  aufti  les  microfcopes  au  plus  haut  dé- 
gré  de  perfection:  vu  qu’il  fera  aifé  à  un  habil  Ar- 
tifte  d’exécuter  un  tel  objectif,  qui  n’auroit  qu’un  de¬ 
mi  -  pouce  de  foyer,  &  qui  pour  roit  recevoir  une 
ouverture,  de  la  huitième  partie  d’un  pouce  en  dia¬ 
mètre  :  ce  qui  fournira  pour  tous  les  difFerens 
groftiffemens  un  degré  fuffifant  de  clarté.  Mais 
puisqu’un  tel.  obje&if  ne  caufera  aucuns  confufton , 

ni 


ARTICLE  VIL 
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ni  de  la  part  de  l’ouverture,  ni  de  la  différente  ré- 
fradion  des  rayons:  le  plus  grand  avantage  fera  fans 
doute,  qu’on  pourra  voir  tous  les  objets  avec  la  plus 
grande  netteté  &  diftindion :  ce  qui  mettra  les  Phy- 
ficiens  en  état  de  porter  les  obfervations  microfcopi» 
ques  au  plus  haut  degré  de  perfedion. 

Pour  façilitcr  d’autant  plus  tant  l’exécution  que 
1  ufàge  d’un  tel  microfcope,  nous  donnerons  ici  la 
défeription  d’un ,  qui  ne  contient  que  deux  ocu¬ 
laires  ,  qui  pourront  même  fervir  à  produire  tous 
les  gioflifïèmens  depuis  le  plus  petit  jusqu’au  plus 
grand  ,  fans  qu’on  ait  befbin  de  changer  rien  ni  à 
l’objediÇ  ni  aux  deux  oculaires,  ni  au  lieu  de  l’objet 
qui  doit  toujours  être  mis  à  la  difbance  d’un  demi 
pouce  dévant  l’objedif.  La  feule  variation  régarde 
uniquement  la  diftance  entre  l’objedif  &  le  pre¬ 
mier  oculaire,  qui  fera  augmentée  d’autant  plus,  plus 
on  veut  grofîir  les  objets.  En  voici  d’abord: 

"  .  CO.'..  /;!  O’’.')  V)0  ■*  jjj  /aOiîflOü 

La  défeription  de  Fobje&if 

I.  L’objedif  fera  compofè  de  trois  lentilles, 
dont  la  première  &  troifième  font  faites  de  Crown- 
Glajf  &  la  fécondé  de  cette  cfpèce  de  Flint-Glaff  dont 
la  réfradion  fe  fait  félon  la  proportion  de  160  à 
ioo,  enforte  que  la  diflance  de  foyer  de  l’objedif 
entier  foit  d’un  demi  pouce,  &  qu’il  puiffe  réçevoir 
une  ouverture  dont  le  diamètre  eft  à  de  pouce* 
Pour  cet  effet  les  trois  lentilles  dont  cet  objedif 
fera  compolé  répréfenteront  des  petits  disques  dont 

K  3  le 
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le  diamètre  fera  à  peu  près  \  de  pouce,  &  on  les 
fera  auffi  minces  que  leur  figure  le  permettra. 
Pour  la  figure  de  chacune,  nous  donnerons  ici  les 
méfures  exprimées  en  millièmes  parties  du  pouce. 

II.  La  première  de  ces  trois  lentilles  qui  efl 
tournée  vers  fobjedif ,  doit  être  de  Crown  -  Glaff, 
également  convexe  des  deux  côtés,  enforte  que  fa  di- 
ftance  focale  fbit  de  o,  284,  &  partant  le  rayon  de 
chacune  de  fes  fèces  de  o,  301, 

III.  La  féconda  lentille  de  F  tint  -  Glaff  fera 
également  concave  de  fes  deux  côtés,  ayant  fbn  foyer 
à  la  diftance  de  o,  229,  &  partant  le  rayon  de  fes 
deux  fèces  égales  de  o,  274. 

IV.  La  troifième  lentille  de  Crown-Gfaff  doit 
être  également  convexe  de  fes  deux  côtés,  en  forte, 
que  fa  diffènee  de  foyer  foit  de  o,  375  ?*  or  on 
donnera  au  rayon  de  fè  face 

<j  dévant  o,  644  pouces. 

I  derrière  o,  287  pouces. 

V.  On  joindra  ces  trois  lentilles  de  forte 
enfèmble,  que  la  diftance  entre  le  milieu  de  la  fécondé 
lentille  &  celui  de  la  première  ou  troifième  ne  foit 
que  de  o,  019$  d’où  fépaiffeur  de  1  objedif  entier 
fera  à  peu  près  de  o,  057. 


t 
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VT.  On  plaçera  toujours  l’objet  qu’on  veut 
examiner  à  la  diftance  d’un  demi- pouce  devant  cet 
objectif,  d'où  l’on  n’aura  aucun  lieu  de  craindre,  que 
la  trop  grande  proximité  de  l’objet  y  caufera  le 
moindre  inconvénient;  on  verra  au  contraire  toutes 
les  differentes  parties  de  l’objet  à  peu  prés  fous  le 

même  degré  de  diltinétiou. 

*  *  *  . 

***  ■  ;  r  S' '2  ^  .  !  VT  Vtr  Z  25’)  J  f  *:  V  )  V 

Dcfcription  des  deux  oculaires. 

VIL  11  fera  bon  de  former  l’un  &  l’autre 
de  ces  deux  verres  de  FÏint  -  G/qffl  à  fin  qu’ils  admet¬ 
tent  une  plus  grande  ouverture,  ce  qui  contribuera 
beaucoup  à  augmenter  le  champ  apparent,  en  fai- 
fant  l’un  &  l’autre  de  ces  deux  verres  également 
convexes  des  deux  côtés. 

VIII.  Le  premier  de  ces  ocuTaires  qui  re¬ 
garde  l’objeétifi  doit  avoir  fa  di  liane  e  focale  d’un  pou¬ 
ce,  de  partant  le  rayon  de  chaque  face  de  i,  20O 

»  • 
doù  le  diamètre  de  fon  ouverture  pourra  bien  être 

de  0,  6 00. 

IX.  Le  fécond  oculaire  tourné  vers  Toeil,  au¬ 
ra  fa  diftance  focale  de  o,  333  &  le  rayon  de  cha¬ 
que  face  de  o,  400  d’où  le  diamètre  de  l’ouverture 
pourra  être  de  o,  200. 

X.  Derrière  ce  verre  on  plaçera  l’oeil  à  la 
diftance  de  o,  167. 


XI.  La 


ARTICLE  VIL 


XI.  La  diftance  entre  ces  deux  verres  oculai¬ 
res  fera  toujours  à  peu  près  \  de  pouce,  puisque  félon  la 
nature  de  loeil  le  dernier  oculaire  doit  être  tantôt 
approché,  tantôt  éloigné  du  premier  ;  ce  qui  fe  pra¬ 
tiquera  le  plus  commodément  par  le  moyen  d’u¬ 
ne  vis. 

.noiftflifiiL  où  ôigéL 

Ayant  fait  ces  trois  verres,  le  groffiffement 
dépendra  uniquement  de  la  diftance  qu’on  mettra  en¬ 
tre  l’objeélif  &  le  premier  oculaire  ,  à  laquelle  le 
groffiffement  cft  toujours  proportionel.  Mais  il  faut 
bien  remarquer  que  plus  on  augmente  le  groffifïè- 
ment,  plus  aufli  la  clarté  dont  on  verra  l’oljetfcra 
diminuée,  de  même  que  la  portion  de  l’objet  qu’on 
découvrira  à  la  fois. 

Pour  ce  qui  regarde  le  dégré  de  clarté  :  il  fera 
bon  d’obferver,  que,  tant  que  le  groffiffement  eft  au 
deffous  de  20,  les  objets  paroîtront  avec  leur  clarté 

naturelle,  tout  comme  fi  on  les  régardoit  des  yeux 

. 

nuds;  nous  marquerons  ce  dégré  de  clarté  naturelle 
par  l’unité,  &  nous  exprimerons  dans  la  table  qui  fuit, 
pour  chaque  groffiffement  le  dégré  de  clarté  dont 
on  verra  les  objets,  en  exprimant  ces  dégrés  en  mil¬ 
lièmes  parties  de  l’unité. 

Dans  cette  même  table  nous  marquerons  suffi 
le  diamètre  de  la  portion  de  l’objet  qu’on  décou¬ 
vrira  à  la  fois  dans  chaque  groffiffement. 

On 


ARTICLE  VIT. 


Sx 


Or  pour  juger  du  grofliffèment,  nous  le  rap¬ 
porterons  comme  on  eft  accoûtumé  à  la  diftance  de 
huit  pouces,  de  forte,  que  les  nombres  marqués  pour 
le  grofïïfTement,  indiqueront  toujours  combien  de  fois 
chaque  objet  fera  vu  plus  grand  par  le  microfcopef 
que  fî  on  le  régardoit  à  la  vue  fimple  à  la  diftan¬ 
ce  de  huit  pouces. 

~ ::i  L 

Cela  rémarqué:  la  première  colonne  de  la 
table  fui  van  te  marquera  les  groflifTemens,  la  féconde 
la  ^iftance  entre  l’objeéïif  &  le  premier  oculaire, 
la  troifième  indiquera  le  degré  de  clarté,  &  la  qua¬ 
trième  enfin  le  diamètre  de  la  portion  de  l’objet 
vue  par  le  microftope.  Voici  cette  table: 


L 


Gros^ 


8’a  ARTICLE  VII. 


— — — — — 

. 

Grouille¬ 

ment, 

1  U)  JU  U  J A( J 

Dillance  entre 
l’obje&if  et  le 
premier  ocu¬ 
laire. 

. 

Dégre'  de 
clarté. 

Diamètre  de  la 
portion  appa¬ 
rente. 

2  5 

0, 781 

O,  800 

t r\ 

M 

** 

r* 

O 

5o 

I,  5«2 

0,  400 

0,  064 

100 

3,  125 

0,  200 

0»  035 

■  1 50 

4,  <587 

0)  *33 

0,  025 

200 

<5,  250 

0,  100 

O)  019 

250 

7,  8 1 2 

o>  08a 

0,  015 

300 

9, 375 

Oj  0 66 

0,  013 

35P 

1  °)  937 

0)057 

0,  OU 

400, 

12, 500 

0,050 

0,010 

450 

14,  0(52 

O)  °44 

0,  009 

500 

15,625 

1  0, 040 

0,  008 

600 

18, 750 

0,033 

0,  007 

700 

21,  875 

0,  029 

0,  00 6 

800 

25)  OOO 

0, 025 

0,  005 

9OO 

28,  125 

0,  022 

0,  004 

1000 

31) 250 

0 

s# 

0 

& 

0 

0,  004 

1200 

37»  5oo 

0  joi 6 

0,  003 

I4OQ, 

43»  750 

0,0  14 

0,  003 

l600 

50,  OOO 

0,013 

0,  003 

I  800 

56,  250 

0,  01 1 

0,  002 

2000 

<52,  500 

0,  Oio 

0,  C02 

2  500 

78,  125 

0,  008 

0,  002 

3000 

93,75° 

I  0, 007 

0,  001 

' 

«1 


cOïJ 


A  le- 


ARTICLE  VIL 


A  l'égard  du  dcgrc  de  clarté,  il  faut  encore 
obferver,  que  la  clarté  n’eft  pas  tant  proportionelle 
au  nombre  même  que  nous  avons  indiqué  dans  la 
table  ci-delfus,  que  plutôt  au  quarré  de  ce  nombre; 
de  forte  que  la  clarté  décroît  beaucoup  plus  que 
cette  table  ne  le  marque;  ainfi  fi  l’on  veut  groüir  mil¬ 
le  fois*  le  degré  de  clarté  n’eft  pas  de  la  clarté 
naturelle  mais  feulement  ï?g3.  Or  ce  degré  eft  en¬ 
core  affés  confiderable,  en  le  comparant  avec  la  clar¬ 
té  de  la  pleine  lune,  qu’on  ne  làuroit  eftimer  qu’a 
,13553  de  celle  du  foleil;  d’où  l’on  voit,  que  nôtre  dé- 
gré  de  clarté  qui  répond  au  grofîiflement  1000  eft 
encore  dix  fois  plus  grand  que  la  clarté  de  la  plei¬ 
ne  lune:  ce  qui  pourra  fufüre  pour  la  plûpart  des 
objets  qu’on  veut  examiner. 

Cependant  quand  on  voudrait  pouffèr  plus  loin 
le  groffilfement,  on  devroit  éclairer  les  objets,  tout 
comme  on  fait  en  fe  fervant  des  microfcop^s  ordi¬ 
naires;  mais  il  ne  fera  pas  neceffaire  daller  plus 
loin,  car  il  eft  très  probable,  qu’un  groffiffement  de 
trois  à  quatre  cens  fois  ,  qui  réprélènte  les  objets 
dillin&ément,  découvrira  beaucoup  plus  que  les  mi* 
crofcopes  ordinaires  qui  grolfilfent  quelque  mille  fois. 


7/  'ŸV‘Z 


\ 


. 


\ 


\ 


!  ? 


» 


■ 


l 


* 


j 


\ 


I 


i 


\ 


r 


% 


-à 


J 


* 


'*  -i 


’V  .  ' 

. 


r 

■ 


. 

. 


i  '  ' 

- 


; 


■ 

; 

■ 

■ 


-■ 


. 


, 


wgaiVBBB 

&wwK3irP Sf.  " 


iWiot  i  jeSlLm.  y  • 

'  £*;  .;' 

Vlk 

fjfâglz  '  •■<>#a 

J r/_^5+-sr 's  ,.. 

^  \  \  xv 

«^Bl  1 

Jlf 4(hiÉfe 

KIM  i 

W  I  il  rM 

ïlKPwé^''  ^ 

Mm  'fjCy  L  y» 

v£;  ïWJjF 

gg  egSSSm 

=S5ûf 

ci 

llw  -, 

nEjMBQjfiÉfe'  •  vBp' 

^ :  1—1 

5l!e>^§525 

%  J™  vM 

IIS 

31 

.M 


